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INFORMAZIONI GENERALI 

Questa apparecchiatura � destinata ad uso professionale. 
L'utilizzatore deve leggere attentamente ii presente maruale 
di istruzioni ed ogni altra informazione addizionale tomita 
dalla Varian prima dell'utilizzo dell'apparecchiatura. La Varian 
si ritiene sollevata da eventuali responsabilit& dovute 
all'inosservanza totale o parziale delle istruzioni, ad uso 
improprio da parte di personale non addestrato, ad interventi 
non autorizzati o ad uso contrario alle nonnative nazionali 
specifiche. I controller della serie Turbo-V1800 sono dei 
convertitori di frequenza, realizzati con componenti a stato 
solido e con capacita di autodiagnostica e autoprotezione I 
controller mantengono una accelerazione controllata della 
pompa per mezzo di una crescita graduale di frequenza e 
voltaggio fino a che raggiunge una velocita di rotazione a 
regime. Oueste rampe di frequenza e voltaggio assicurano 
una accelerazione ottimale con perdite e scorrimenti minimi 
nel motore. Essi incorporano tutta la circuiteria necessaria 
per ii funzionamento automatico delle pompe della serie 
Turbo-Vl 800. Tramite un connettore ausiliario sono 
disponibili i comandi per l'avvio e l'arresto della pompa da 

remoto, i segnali che indicano lo stato operativo della 
pompa. Nei paragrafi seguenti sono riportate tutte le 
informazioni necessarie a garantire la sicurezza dell'operatore 
durante l'utitizzo dell'apparecchiatura. lnformazioni 
dettagliate sono fomite nell'appendice "Technical 
Information". 

Ouesto manuale utmza le seguenti convaizionl: 

PERICOLO! 

I messaggi di pericolo attirano I' attenzione dell' operatore su 
una procedura o una pratica specifica che, se non eseguita 
in modo corretto, potrebbe provocare gravi lesioni personali. 

(rjr A TTENZIONE!

I messaggi di attenzione sono visualizzati prima di procedure 
che, se non osservate, potrebbero causare danni 
all' apparecchiatura. 

NOTA 

Le note contengono informazioni importanti es'trapOlate dal 

testo. 

ISTRUZIONI PER L 'USO 

IMMAGAZZINAMENTO 

Durante ii trasporto e l'immagazzinamento dei controller 
devono essere soddisfatte le seguenti condizioni ambientali: 
• temperatura: da -20 °C a + 70 °C
• umidit& relativa: 0- 95% (non condensantel

PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE 

II controller viene fomito in un imballo protettivo speciale; se 
si presentano segni di danni, che potrebbero essersi verificati 
durante ii trasporto, contattare l'ufficio vendite locale. 
Durante l'operazione di disimbaDaggio, prestare particolare 
attenzione a non lasciar cadere ii controller e a non 
sottoporlo ad urti. Non disperdere I' imballo nell' ambiente. II 
materiale � completamente riciclabile e risponde alla direttiva 
CEE 85/399 per la Mela dell' ambiente. 

lmballo de/ controller 

Ogni controller e fomito dalla Varian predisposto per una 
certa tensione di alimentazione: 
• ii modello 969-9461 per 220 Vac
• ii modello 969-9561 per 120 Vac



INSTALLAZIONE 

PERICOLO! 

II controller � fomito di un cavo di alimentazione a tre fili con 
una spina di tipo approvato a livello internazionale. Utilizzare 
sempre questo cavo di alimentazione ed inserire la spina in 
una presa con un adeguato collegarnento di massa onde 
evitare scariche elettriche. 
All'intemo del controller si sviluppano alte tensioni che 
possono recare gravi dami o la morte. Prima di eseguire 
qualsiasi operazione di installazione o manutenzione de! 
controller scollegarlo dalla presa di alimentazione. 

NOTA 

II controller puo essere installato su di un tavolo o all'interno 
di un apposito rack. In ogni caso occone che /'aria di 
raffreddamento f)OSSlJ circolare liberamente intomo 
aH'apparato. Non installare ne utilizzare ii controller in 
ambienti esposti ad agenti a'tmosferici (pioggia, geJo, neveJ, 
polveri, gas aggressM, in ambienti esp/osivi o con e/evato 
rischio di incendio. 

Durante ii funzionamento � necessario che siano rispettate le 
seguenti condizioni ambientali: 
• temperatura: da O °C a + 40 °C;
• umiditil relativa: 0 95% (non condensante).
Per ii collegamento del controller con la relativa pompa
utilizzare ii cavo specifrco del controller stesso.

NOTE 

I controller mode/lo 969-9461 e 969-9561 sono 
forniti con un proprio cavo di col/egamento al/a 

pompa. 

Per gli altri collegarnenti e l'installazione degli accessori 
opzionati, vedere la sezione "Technical Information". 

USO 

In questo paragrafo sono riportate le principali procedure 
operative. Per ulteriori dettagli e per prOcedure che 
coinvolgono collegamenti o particolari opzionali, fare 
riferimento al paragrafo "Use" dell'appendice "Technical 
Information". 
Prima di usare ii controller effettuare tutti i collegarnenti 
elettrici e pneurnatici e fare riferimento af manuale della 
pompa coHegata. 

PERICO LO! 

Per evitare danni alle persone ed all'apparato, nel caso in cui 
la pompa sia appoggiata su di un tavolo assicurarsi che sia 
stabile. Non fare funzionare mai la pompa se la flangia di 
ingresso non � collegata al sistema o non � chiusa con la 
flangia di chiusura. 

INSTRUCTIONS FOR USE 

Comandi, indicatori e connettori del Controler 

Nelle pagine seguenti sono illustrati ii pamello di comando 
del Controller ed i pannelli di interconnessione. Per maggiori 
dettagli fare riferimento alla sezione "Technical Information". 

PROCEDURE DI USO 

Accensione del Controler 

Per accendere ii controller � sufficiente inserire ii cavo di 
alimentazione nella presa di rete e portare rinterruttore in 
posizione ON. 

Avvio della Pompa 

Per avviare la pompa occorre premere ii pulsante ST ART del 
pannello frontale. 

Arresto dela Pompa 

Per arrestare la pompa occorre premere ii pulsante STOP del 
pannello frontale. 

MANUTBIIZIONE 

I controller della serie Turbo-V1800 non richiedono alcuna 
marutenzione. Oualsiasi intervento deve essere eseguito da 
personale autorizzato. 

In caso di guasto � possibile usufruire del serv1210 di 
riparazione Varian o del "Varian advanced exchange 
service", che permette di ottenere un controller rigenerato in 
sostituzione di quello guasto. 

PERI( OLO'. 

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul controller 
scollegare ii cavo di alimentazione. 

Oualora un controller dovesse essere rottamato, procedere 
alla sua eliminazione nel rispetto delle normative nazionali 
specifiche. 

MESSAGGI DI ERRORE 

In alcuni casi di guasto la circuiteria di autodiagnosi del 
controller presenta alcuni codici di errore elencati nella tabella 
riportata ala fine del capitolo. 



1- Pulsante per awiare i comandi di ST ART, STOP, 
RESET. Questo interruttore avvia la pompa dopo
alcuni secondi di ritardo. Premendo nuovamente i i
pulsante si arresta la  pompa. II pulsante
START/STOP ii usato anche per eseguire ii reset del 
controller. 

2- Pulsante per la selezione del modo LOW SPEED.
Quando viene azionato la pompa ruota a circa due
terzi delta velocitc\ nominate. Premendolo ancora una
volta si disattiva ii modo LOW SPEED

3- Pulsante per attivare la funzione HEATER. Premendo 
ii pulsante, la tensione di uscita (dello stesso valore
dell'alimentazione) e presente nel connettore J21
per alimentare ii riscaldatore mentre la pompa e in
azione. 

4- Display di potenza. II display mostra la potenza
assorbita dalla pompa. Consiste di dodici L.E.D. I I
primo L.E.D. s i  illumina a circa 70 W. La potenza
nominate e visualizzata quando ii quinto L.E.D. e

acceso (a circa 240 WI e l'ultimo L.E.D. e attivo 
quando la potenza raggiunge circa 540 W. 

INSTRUCTIONS FOR USE 

5- Display della frequenza. II display consiste di dodici 
L.E.D. e indica la frequenza di uscita del controller. II 
primo L.E.D. e attivo quando la frequenza di uscita 
raggiunge ii 30% del valore nominate 1135 Hz) e 
l'ultimo L.E.D. ii illuminato al 90% della frequenza 
nominale 1405 Hz>. 

6- L.E.D. di sovraccarico. Questo L.E.D. indica che la 
pompa e stata fermata in seguito a un guasto. 

7- Display RPM. Questo display mostra la velocitc\ di 
rotazione nominate della pomp a divisa per 1000. 

8- Display di guasto. II display di guasto e un codice di 
errore ad una cifra che indica un malfunzionamento 
nella pompa o nel controller. I codici di errore sono
elencati nella tabella alla fine di questo capitolo. 

9- Contatore delle ore di funzionamento. Questo 
indicatore mostra ii tempo di funzionamento della 
pompa. Esso non e in relazione con la frequenza di 
alimentazione. 

Pannello frontale dei controller 969-9461, 969-9561 
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1. Fusibile F1 del riscaldatore. 6. Connettore di alimentazione del riscaldatore (J21). 
2. Ventola di raffreddamento. 7. lnterruttore del circuito di alimentazione.
3. Fusibile F2 della pompa Turbo-V. 8. Etichetta di identificezione.
4. Connettore della pompa Turbo-V. 9. Connessione di terra.
5. Connettore dei segnali logici. 1 O. Cavo di alimentazione.

Pannello posteriore dei controller 969-9461 e 969-9561 

CODICE DI ERRORE DESCRIZIONE AZIONE CORRETTIVA 

0 Overload startup. Verificare che ii rotore della pompa 
La corrente fomita alla Pompa supera abbia la possibilitA di ruotare 
21 A durante la fase di avvio. liberamente. 

1 Overtime. Verificare che ii sistema non abbia 
La pompa non ha raggi mto 7 KRPM perdite. 
dooo 6 minuti dall'avvi 1. 

2 Overload. Verificare che ii rotore della pompa 
Dopo la fase di avvio la corrente abbia la possibilitA di ruotare 
fornita alla pompa supe ra 7,2 A liberamente. Verificare che ii sistema 

non abbia nerdite. 
3 Over-frequency. Rivolgersi al servizio di assistenza 

La frequenza di uscita c lel controller tecnica Varian. 
suoera ii 6% della frea1 1enza nominale. 

4 Controller over-temper. ture. Attendere che la temperatura ritorni al 
La temperature del tra� formatore di di sotto della soglia. 
potenza � superiore a ! 0 ° C, o la 
temperatura di dissipat :>re della 
scheda di potenza sup1 ra 60° C. 

5 Pump over-temperatur1 . Attendere che la temperatura ritorni al 
La temperature dello s1 �tore del di sotto della soglia. 
motore della oomoa su pera 80° C 

6 Over-voltage. Rivolgersi al servizio di assistenza 
La tensione di uscita s 1oera 160 V tecnica Varian. 



ALLGEMEINES 

Dieser Apparat ist fur Fachbetriebe bestimmt. Vor 
Gebrauch sollte der Benutzer dieses Handbuch 
sowie alle weiteren mitgelieferten 
Zusatzdokumentationen gen au lesen. Bei 
Nichtbeachtung - auch teilweise - der enthaltenen 
Hinweise, unsachgemaBem Gebrauch durch 
ungeschultes Personal, nicht autorisierten Eingriffen 
und MiBachtung der einheimischen, hier zur Geltung 
kommenden Bestimmungen 0bernimmt die Firma 
Varian keinerlei Haftung. 
Die Controller der Serie Turbo-V18OO sind 
Frequenzwandler. Sie sind mit Festkorperbauteilen 
gefertigt und verfugen i.iber ein Selbstdiagnose- und 
ein Selbstschutzsystem. Die Controller halten die 
angeschlossene Pumpe Ober die stufenweise 
Erhohung der Frequenz und der Voltspannung bis 
zur Betriebsdrehzahl der Pumpe in einer 
kontrollierten Beschleunigung. Ober diese 
stufenweise Steigerung der Frequenz und der 
Voltspannung wird eine optimale Beschleunigung 
der Pumpenrotation bei minimalen 
Leistungsverlusten und minimalem Motorschlupf 
garantiert. Die Controller dieser Baureihe enthalten 
alle fur den automatischen Betrieb der Pumpenserie 
Turbo-V18O0 erforderlichen Schaltungen. Ober 
einen zusatzlichen Steckverbinder konnen die 
Pumpen ferngesteuert zugeschaltet und 
abgeschaltet werden; der jeweilige Betriebszustand 
der Pumpe wird dabei uber spezielle Signale 
angezeigt. In den folgenden Abschnitten sind alle 
erforderlichen lnformationen fur die Sicherheit des 
Bedieners bei der Anwendung des Gerats 
aufgefuhrt. Detaillierte technische lnformationen 
sind im Anhang "Technical Information" enthalten. 

In dieser Gebrauchsanleitung werden 

Sicherheitshlnweise folgendermaP..en hervorgehoben: 

ffi Gi=hiii,M
Die Gefahrenhinweise lenken die Aufmerksamkeit 
des Bedieners auf bestimmte Vorgange oder 
Praktiken, die bei unkorrekter Ausfuhrung schwere 
Verletzungen hervorrufen konnen. 

� ACHTUNG! 

Die Warnhinweise vor bestimmten Prozeduren 
machen den Bediener darauf aufmerksam, daB bei 
Nichteinhaltung Schaden an der Anlage entstehen 
konnen. 

ANMERKUNG 

Die Anmerkungen enthalten wichtige /nformationen, 

die im Text hervorgehoben werden. 

GEBRAUCHSANLEITUNG 

LAGERUNG 

Beim Transport und bei der Lagerung der Controller 
mussen folgende klimatischen Verhaltnisse 
eingehalten werden: 
• Temperatur: von -20 °C bis + 70 °C
• Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht

kondensierend)

VOR DER INSTALLATION 

Der Controller wird mit einer speziellen 
Schutzverpackung geliefert. Eventuelle 
Transportschaden mussen der zustandigen ortlichen 
Verkaufsstelle gemeldet werden. Beim Auspacken 
vorsichtig vorgehen, damit der Controller nicht fallt 
oder StoBen ausgesetzt wird. Das 
Verpackungsmaterial muB korrekt entsorgt werden. 
Es ist vollstandig recyclebar und entspricht der EG
Richtlinie 85/399 fur Umweltschutz. 

Verpackung des Controllers 

Die Controller sind werkseitig fur folgende 
Versorgungspannungen ausgelegt: 
• Modell 969-9641 fur 220 V Ws
• Modell 969-9561 fur 120 V Ws



GEBRAUCHSANLEITUNG 

INSTALLATION 

ill M§ihi:itM
Der Controller wird mit einem Netzkabel mit 3 
Leitern und mit einem den internationalen Normen 
entsprechenden Netzstecker geliefert. Es sollte 
immer dieses Netzkabel benutzt werden, das an eine 
vorschriftsmaBig geerdete Steckdose anzuschlieBen 
ist, um Stromentladungen zu vermeiden. 
Im tnneren des Controllers entstehen hohe 
Spannungen, die schwere Schaden verursachen und 
tebensgefahrlich sein konnen. Vor jedem Montage
bzw. Wartungseingriff muB deshalb der Netzstecker 
gezogen werden. 

ANMERKUNG 

Der Controller kann auf einen Tisch oder ein Gestell 
montiert werden. In beiden Fallen muB eine 
ungehinderte Zirkulation der Kuhlluft durch die Im 
Gehiiuse vorne und unten eingelassen 
luftoffnungen gewiihrleistet sein. Der Controller 
dart nicht in Umgebungen installiert u/o benutzt 
werden, die Witterungseinflussen (Regen, Frost, 
Schnee), Staub und aggressiven Gasen ausgesetzt 
sind und in denen Explosions- und erhohte 
Brandgefahr besteht. 

Wahrend des Betriebs mus sen folgende 
Umgebungsbedingungen eingehalten werden: 
• Temperatur: von +0 °C bis +40 °C; 
• Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht 

kondensierend).
Fur den AnschtuB des Controllers an die Pumpe 
muB das zum Controller gehorende Kabel benutzt 
werden. 

ANMERKUNG 

Die Controller der Baureihe 696-9461 und 969-
9561 sind mit einem Kabel zum Pumpenanschlu/3 
ausgestattet. 

Detailliertere Hinweise zu weiteren AnschluBarten 

sowie zum AnschluB des Zubehors finden Sie im 

Anhang "Technical Information". 

GEBRAUCH 

In diesem Kapitel sind die wichtigsten 
Betriebsvorgange aufgefuhrt. Fur weitere Hinweise 
bezuglich AnschluB und Montage des bestellbaren 
Zubehors verweisen wir auf das Kapitel "Use" im 
Anhang zu "Technical Information". 
Vor Benutzung des Controllers mussen samtliche 
elektrischen und pneumatischen Anschlusse 
ausgefuhrt und die Betriebsanleitung der 
angeschlossenen Pumpe durchlesen werden. 

ill lb4i4UM
Steht die Pumpe auf einem Tisch, muB auf den 
stabilen Stand geachtet werden, da sonst die Gefahr 
von Personen- und Gerateschaden besteht. Die 
Pumpe nie einschalten, wenn der Eingangsflansch 
nicht am System angeschlossen bzw. nicht mit dem 
Schliel?,flansch abgedeckt ist. 

$chatter, Anzeigen und Steckverbinder des 

Controllers 

Nachstehend wird das vordere Schattpult sowie die 

Schalttafeln zum AnschluB der Aggregate des 

Controllers gezeigt. Fur weitere Hinweise verweisen 

wir auf den Abschnitt "Technical Information". 

BEDIENUNG 

Einschalten des Controllers 

Zurn Einschalten des Controllers das Netzkabel in 

die Netzsteckdose stecken und den Hauptschalter 

auf "ON" stellen. 

A NM ERK UNG 

Die Pumpe und die Turbo-V-Pumpe mussen 

gleichzeitig zugeschaltet werden. 

Pumpenstart 

Zurn Starten der Pumpe die START-Taste auf dem 

vorderen Schaltpult drucken. 

Pumpenstopp 

Zurn Abschalten der Pumpe die STOPP-Taste auf 

dem vorderen Schaltpult drucken. 

WARTUNG 

Die Controller der Baureihe Turbo-V1800 sind 

wartungsfrei. Eventuell erforderliche Eingriffe 

mussen von dazu befugtem Fachpersonal 

ausgefuhrt werden. 

Bei Storungen kann der Varian-Reparaturdienst bzw. 

der "Varian advanced exchange service" in 

Anspruch genommen werden, der fur den 

Austausch defekter Controller sorgt. 

ill ■¥MUM
Vor jedem Eingriff am Controller muf?, der 

Netzstecker gezogen werden. 

Eine eventuelle Verschrottung muB unter Einhaltung 

der einschlagigen landesublichen Vorschriften 

erfolgen. 

FEHLERMELDUNGEN 

In einigen Storungsfallen zeigt das 

Selbstdiagnosesystem des Controllers die in der 

nachstehenden Tabelle zusammengefaBten 

Meldungen an. 



1. Taste fur die Befehle START, STOPP und 
R0CKSTELLUNG. Einige Sekunden nach 
Betatigung dieser Taste wird die Pumpe 
zugeschaltet. Durch erneute Betatigung dieser 
Taste wird die Pumpe abgeschaltet. Die Taste 
START/STOPP wird ebenfalls zur Ruckstellung 
des Controllers benutzt. 

2. Taste zur Wahl der Betriebsart LOW SPEED. Bei 
Betatigung dieser Taste dreht die Pumpe mit 
etwa zwei Dritteln der Nenndrehzahl. Durch 
erneute Betiitigung dieser Taste wird die
Betriebsart LOW SPEED abgeschaltet . 

. 3. Taste zur Selektion der Funktion HEATER. Bei 
Betiitigung dieser Taste ist auf der 
Steckverbindung des Controllers J21 die gleiche 
Ausgangsspannung der Eingangsspannung 
prasent, so daB die Heizelemente wahrend des 
Pumpenbetriebes zugeschaltet werden konnen. 

4. 12-stellige LED-Anzeige der Stromaufnahme der 
Pumpe. Das erste LED leuchtet bei ca. 70 W auf; 
die Nennspannung ist erreicht, wenn das fOnfte
LED aufleuchtet (bei ca. 240 W). Das letzte LED
leuchtet auf, wenn eine Stromaufnahme von
etwa 540 W erreicht wird. 

GEBRAUCHSANLEITUNG 

5. 1 2-stellige LED-Anzeige der Ausgangsfrequenz
des Controllers. Das erste LED leuchtet auf,
wenn 30% der Nenn-Ausgangsspannung des 
Controllers erreicht sind (135 Hzl, das letzte 
LED leuchtet auf, wenn 90% der Nenn
Ausgangsspannung erreicht werden (405 Hz). 

6. Oberlastungsanzeige. Dieses LED leuchtet zur
Anzeige auf, daB die Pumpe nach einer
Storung abgeschaltet wurde. 

7. RPM-Anzeige. Anzeige der Nenndrehzahl der
Pumpe geteilt durch 1000.

8. Storungsanzeige, bestehend aus einem
Zahlencode zur Anziege einer Storung der
Pumpe oder des Controllers (Die Bedeutungen
der Codes werden am Ende dieses Kapitels
erklart).

9. Betriebsstundenzahler, zeigt die Betriebsdauer
der Pumpe an. Die Betriebszeit ist von der
Versorgungsfrequenz unabhiingig.

Vordere Schalttafel der Controller 969-9461 und 969-9561 
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1 . Sicherung F1 der Heizelemente 6. Steckverbindung zur Versorgung des 

2. KOhlgeblase Heizelementes (J21 I

3. Sicherung F2 der Turbo V-Pumpe 7. Unterbrecherschalter Versorgungskreis

4. Steckverbindung zum AnschluB der Turbo V- 8. Typenschild

Pumpe 9. ErdanschluB

5. Steckverbindung Logiksignale 10. Netzkabel

Hintere Schalttafel der Controller 969-9461 und 969-9561 

ST0RUNGSCODE BESCH REI BUNG ST0RUNGSBEHEBUNG 

0 Overload Startup. Vergewissern Sie sich, daB sich der 

Der Strom zur Pumpenversorgung hat Rotor der Pumpe unbehindert 
bei Pumpenanlauf 21 A Oberschritten. bewegen kann. 

1 Overtime. Vergewissern Sie sich, daB im Kreis 
Die Pumpe hat 6 Minuten nach keine Verluste prasent sind. 
Zuschaltung keine 7 KRPM erreicht. 

2 Overload. Vergewissern Sie sich, daB sich der 
Nach Zuschaltung der Pumpe Jiegt der Rotor der Pumpe unbehindert 
Versorgungsstrom Ober 7 ,2 A. bewegen kann. Vergewissern Sie 

sich, daB im Kreis keine Verluste 

present sind. 

3 Over-Frequenzy. Sie sich an den Varian-
Die Ausgangsfrequenz des Controllers Kundendienst. 
lieQt 6 % Ober der Nennfrequenz. 

4 Controller Over-Temperature. Warten Sie, bis daB die Temperatur 
Die Temperatur des unter den Maximalwert abgefallen 
Leistungstransformators ist groBer als ist. 
90° C, oder die Temperatur des 
Warmeableiters der Leistungskarte liegt 
Ober 60 °C. 

5 Pump Over-Temperature. Die Warten Sie, bis daB die Temperatur 
Temperatur des Pumpenstators liegt unter den Maximalwert abgefallen 
Ober 60 ° C. ist. 

6 Over-Voltage. Die Ausgangsspannung Wenden Sie sich an den Varian-
liegt Ober 160 V. Kundendienst. 



INDICATIONS GENERALES 

Cet appareillage a et coni;:u en vue d'une utilisation 
professionnelle. Avant !'utilisation de l'appareil, ii 
est conseill I' utilisateur de lire attentivement cette 

notice d'instructions ainsi que toute autre indication 
supplementaire fournie par Varian. Varian decline 

par consequent toute responsabilit en cas 
d'inobservation totale ou partielle des instructions 

donnees, d'utilisation incorrecte de la part d'un 
personnel non forme, d'operations non autorisees 

ou d'emploi contraire aux reglementations 
nationales specifiques. Les contr6Ieurs de la serie 

Turbo-V1800 sont des convertisseurs de frequence, 
realises avec des elements l'etat solide et ayant des 
capacites d'autodiagnostic et d'autoprotection. Les 
contr6Ieurs maintiennent une acceleration contrOlee 
de la pompe au moyen d'un accroissement graduel 
de frequence et de voltage jusqu' obtention d'une 

vitesse de rotation plein regime. Ces accroissements 
graduels de frequence et de voltage assurent une 

acceleration optimale ainsi que des fuites et des 
ecoulements minimums dans le moteur. Les 
controleurs incorporent !'ensemble des circuits 
necessaires au fonctionnement automatique des 

pompes de la serie Turbo-V1800. Un connecteur 
auxiliaire permet de disposer des commandes de 
mise en marche et d'arret de la pompe distance 
ainsi que des signaux indiquant l'etat operationnel 
de la pompe. Les paragraphes suivants donnent 
toutes les indications necessaires garantir la securit 

de l'operateur pendant !'utilisation de l'appareillage. 

Des renseignements plus detailles se trouvent dans 
I' appendice "Technical Informations". 

Cette notice utilise les signes conventionnels 

suivants: 

Les messages 
I' operateur sur 
speciale qui, 

co rrectement, 
lesions. 

fil i•i+idMihM
de danger attirent !'attention de 
une procedure ou une manoeuvre 

si elle n'est pas effectuee 

risque de provoquer de graves 

� ATTENTION! 

Les message d'attention apparaissent avant 
certaines procedures qui, si elles ne sont pas 
observees, pourraient endommager serieusement 
I' appareillage. 

NOTE 

Les notes contiennent des renseignements 

importants, isoMs du texte. 

MODE D'EMPLO/ 

EMMAGASINAGE 

Pendant le transport et l'emmagasinage des 
contr6leurs. ii faudra veiller respecter les conditions 

environnementales suivantes: 
• temperature: 20 ° C a + 70 ° C
• humidit relative: 0% a 95 % (non condensante).

PREPARATION POUR L'INSTALLATION 

Le controleur est fourni dans un emballage de 

protection special; si l'on constate des marques de 
dommages pouvant s'lHre produits pendant le 

transport, contacter aussit6t le bureau de vente 

local. Pendant !'operation d'ouverture de 
l'emballage, veiller tout particulierement ne pas 
laisser tomber le contrOleur et ne lui faire subir 
aucun choc. Ne pas jeter l'emballage dans la nature. 

Le materiel est entierement recyclable et ii est 
conforme aux directives CEE 85/399 en matiere de 

protection de l'environnement. 

Emba!lage du contrtJ/eur 

Chaque contrOleur est fourni pr-equip par Varian 
pour une certaine tension d'alimentation: 
• le modele 969-9461 pour 220 Vea
• le modele 969-9561 pour 120 Vea.



MODE D'EMPLO/ 

INST ALLA Tl ON 

ill i•hii@§M
le controleur est muni d'un cable d'alimentation 

trois fils, avec une fiche du type approuv au niveau 

international. Utiliser toujours ce cable 
d'alimentation et introduire la fiche dans une prise 

pourvue d'une connexion la masse appropriee, afin 
d'eviter toutes decharges electriques. 

A l'interieur du controleur se developpent de hautes 

tensions qui peuvent causer de graves dommages et 

mame la mart. Avant d'effectuer toute operation 

d'installation ou d'entretien du controleur, le 

debrancher de la prise d'alimentation. 

NOTE 

Le contr6ler peut §tre install soit sur une table soit 

l'interieur d'un rack pr(ivu cet effet. II doit, de toute 

far;on, fJtre positionn de far;on ce que /'air de 

refroidissement puisse circuler librement autour de 

l'appareil. Ne pas installer ou utiliser le contr6leur 

dans des milieux exposes des agents 

atmospheriques (pluie, gel, neige), des poussieres, 

des gaz de combat ainsi que dans des milieux 

explosifs ou risque elev d'incendie. 

Pendant le fonctionnement, veifler respecter les 
conditions environnementales suivantes: 
• temperature: + 0°C + 40 °C; 
• humidit relative: 0% 95% (non condensante).
Pour connecter le contraleur la pompe
correspondante, utiliser le cable specifique du 
controleur.

NOTES 

Les contrtJ/eurs modele 969-9461 et 969-9561 

sont foumis avec leur propre c/lble de connexion la 

pompe. 

Pour les autres connexions et pour !'installation des 

accessoires en option, se reporter ta section 

"Technical Information". 

UTILISATION 

On indique, dans ce paragraphe, les principales 
procedures operationnelles. Pour taus autres details 
et pour les procedures concernant des connexions 
ou des elements en option, se reporter au 
paragraphe "Use" de l'appendice "Technical 
Informations". 
Avant d'utiliser le contraleur, effectuer toutes les 
connexions electriques et pneumatiques et se 
reporter la notice de la pompe connectee. 

ill i•fdd@§M
Pour eviter taus dommages aux personnes et 

l'appareil, si la pompe est placee sur une table, 
s'assurer que cette derniere est stable. Ne jamais 

faire fonctionner la pompe si la bride d'entree n'est 

pas connectee au systeme ou n'est pas fermee 

!'aide de la bride de fermeture. 

Commandes, voyants et connecteurs du contrOleur 

Dans les pages qui suivent figurent le tableau de 

commande du contr6Ieur ainsi que les tableaux 

d'interconnexion. Pour de plus amples details, 

consulter la section "Technical Information". 

PROCEDURES D'UTILISATION 

Allumage du ContrOleur 

Pour allumer le controleur, ii suffit d'introduire le 

cable d' alimentation dans la prise du reseau et de 

mettre I' interrupteur dans la position ON. 

NOTE 

La pompe et la pompe Turbo-V peuvent fJtre mises 

en marche simultanement. 

Mise en marche de la Pompe 

Pour mettre la pompe en marche, presser 

l'interrupteur START du tableau frontal. 

Arret de la Pompe 

Pour arreter la pompe, presser l'interrupteur STOP 

du tableau frontal. 

ENTRETIEN 

Les contrOleurs de la serie Turbo-V1800 n'exigent 

aucun entretien. Toute operation doit i!!tre effectuee 

par un personnel agree. 

En cas de panne, ii est possible de s'adresser au 

service de reparation Varian ou bien au "Varian 

advance exchange service" qui permet d'obtenir un 

controler regener la place du contrateur detraqu. 

ill i•t41@4M
Avant d'eifectuer toute operation sur le controleur, 

debrancher le cable d'alimentation. 

En cas de mise au rebut du contrOleur, proceder son 

elimination conformement aux reglementations 

nationales en la matiere. 

MESSAGES D'ERREUR 

Dans certains cas de panne, !'ensemble des circuits 

d' autodiagnostic du controleur presente certains 
messages d'erreur indiques dans le tableau se 

trouvant la fin du chapitre. 



1. lnterrupteur des commandes de START, STOP,

RESET. Une premiere pression de l'interrupteur

met la pompe en marche apres quelques

secondes de retard. Une deuxieme pression de

l'interrupteur provoque l'arr/H de la pompe.

L'interrupteur START/STOP est egalement utilis

pour effectuer la mise zero du contr0leur.

2. lnterrupteur de selection du mode LOW SPEED.

En le pressant une fois, la pompe tourne 2/3

environ de la vitesse nominale. Une deuxieme

pression desactive le mode LOW SPEED.

3. lnterrupteur d'activation de la fonction HEATER.

En pressant l'interrupteur, la tension de sortie

{de la meme valeur que l'a1imentation) est

presente dans le connecteur J21 pour alimenter

le rechauffeur pendant que la pompe est en

action.
4. Ecran de puissance. L'ecran affiche la puissance

absorbee par la pompe. II consiste en douze
diodes e1ectroluminescentes. La premiere diode

s'allume 7OW environ. La puissance nominale

est affichee lorsque la cinquieme diode est

allumee (24OW environ) et la derniere diode est

active lorsque la puissance atteint 54OW

environ.

MODE D'EMPLO/ 

5. Ecran de la frequence. L'ecran consiste en

douze diodes et ii indique la frequence de

sortie du contr0leur. La premiere diode est

active lorsque la frequence de sortie atteint

30% de la valeur nominale ( 135 Hz) et la

derniere diode s'allume lorsque cette frequence

atteint 90% de la frequence nominale (405
Hz). 

6. Diode de surcharge. Cette diode indique que la

pompe a et arretee suite une panne.

7. Ecran tr/mn. Cet ecran indique la vitesse de

rotation nominale de la pompe divisee par

1000.

8. Ecran de panne. L'ecran de panne est un code

d'erreur un chiffre indiquant un

dysfonctionnement de la pompe ou du

co ntr0leur. Les codes d' erreur sont indiques

dans le tableau figurant la fin de ce chapitre.

9. Compteur des heures de fonctionnement. Cet

indicateur montre le temps de fonctionnement
de la pompe. II n'est pas en relation avec la

frequence d'alimentation.

Tableau frontal des contrtJ/eurs 969-9461 et 969-9561 



MODE D'EMPLOI 

1. Fusible F1 du rechauffeur 

2. Ventilateur de refroidissement 

7 

6. Connecteur d' alimentation du rechauffeur (J21)

7. lnterrupteur du circuit d' alimentation

3. Fusible F2 de la pompe Turbo-V 8. Etiquette d' identification

4. Connecteur de la pompe Turbo-V 9. Connexion la terre

10. Cable d'alimentation5. Connecteur des signaux logiques

Tableau dorsal des contrfJleurs 969-9461 et 969-9561 

CODE D'ERREUR DESCRIPTION INTERVENTION 

0 Overload startup. S'assurer que le rotor de la pompe 

Le courant fourni la pompe depasse 21 peut tourner librement. 

A pendant la phase de mise en marche. 

1 Overtime. S'assurer que le systeme ne 

La pompe n' a pas atteint 7 KRPM 6 presente aucune fuite. 

minutes apres la mise en marche. 

2 Overload. S'assurer que le rotor de la pompe 
Apres la phase de mise en marche, le peut tourner librement. S' assurer 

courant fourni la pompe depasse 7,2 que le systeme ne presente aucune 
A. fuite. 

3 Over-frequency. S'adresser au service apres-vente 
La frequence de sortie du controleur Varian. 

depasse 6% de la frequence nominale. 

4 Controller over- temperature. Attendre que la temperature 
La temperature du transformateur de retourne en dessous du seuil. 
puissance est superieure a 90 ° C, ou la 

temperature du dissipateur de la carte 

de puissance depasse 60 ° C. 

5 Pump over-temperature. Attendre que la temperature 
La temperature du stator du moteur de retourne en dessous du seuil. 
la pompe depasse 80 ° C. 

6 Over-voltage. S'adresser au service apres-vente 
La tension de sortie depasse 160 V. Varian. 



INFORMACION GENERAL 

Este equipo es para uso profesional. El usuario ha 

de leer atentamente el presente manual de 

instrucciones y cualquier otra informaci6n 

suplementaria facilitada por Varian antes de usar el 

aparato. Varian se considera libre de posibles 

responsabilidades debidas al incumplimiento total a 

parcial de las instrucciones, al use impropio por 

parte de personal no preparado, a operaciones no 

autorizadas a a un uso contrario a las normas 

nacionales especfficas. 

Los controlers de la serie Turbo-V1800 son 

convertidores de frecuencia, realizados con 

componentes en estado s6Iido y con capacidad de 

autodiagnosis y autoprotecci6n. Los controlers 

mantienen una aceleraci6n controlada de la bomba 

mediante un crecimiento gradual de frecuencia y 

voltaje hasta que alcanza una velocidad de rotaci6n 

a pleno regimen. Estas rampas de frecuencia y 

voltaje aseguran una aceleraci6n extraordinaria con 

perdidas y deslizamientos mfnimos en el motor. 

lncorporan todos los circuitos necesarios para el 

funcionamiento automatico de las bombas de la 

serie Turbo-V1800. Mediante un conector auxiliar 

se activan los mandos de puesta en marcha y la 

detenci6n de la bomba a distancia, las seiiales que 

indican el estado operativo de la bomba. 

A continuaci6n se facilita toda la informaci6n 

necesaria para garantizar la seguridad del operador 

al usar el aparato. En el suplemento "Technical 

Information" se facilita informaci6n detallada. 

Este manual utiliza las convenciones siguientes: 

£ 144■Md·I 
Los mensajes de peligro atraen la atenci6n del 

operador sobre un procedimiento o una ejecuci6n 

especffica que, si no se realiza de forma correcta, 

podrra provocar graves lesiones personales. 

� jATENCION! 

Los mensajes de atenci6n se visualizan antes de los 

procedimientos que, de no cumplirse, podrfan 

provocar daiios al aparato. 

NOTA 

Las notas contienen informaci6n importance extrafda 

de/ texto. 

INSTRUCCIONES DE USO 

ALMACENAMIENTO 
Durante el transporte y el almacenamiento del 

controler han de cumplirse las condiciones 

ambientales siguientes: 
• temperatura : de - 20°C a + 70°C
• humedad relativa: 0 -95% (no condensadora)

PREPARACION PARA LA INSTALACION 
El centraler se suministra en un embalaje especial de 

protecci6n; si se observan daiios, que podrfan 

haberse producido durante el transporte, ponerse en 

contacto con la oficina local de ventas. Durante la 

operaci6n de desembalaje, tener cuidado de que no 

se caiga el controler y de no someterlo a golpes. 

No abandonar el embalaje en el medio ambiente. El 

material es completamente reciclable y cumple con 

la directiva CEE 85/399 para la preservaci6n del 

medio ambiente. 

Emba/aje de/ contro/er 

Todos los controlers son suministrados por Varian 

preparados para una cierta tensi6n de alimentaci6n: 
• el modelo 969-9461 para 220 Vac
• el modelo 969-9661 para 120 Vac



JNSTRUCCJONES DE USO 

INST ALACION 

fil10HHd·I 
El controler se suministra con un cable de 

alimentaci6n de tres conectores con una clavija de 

tipo aprobado a nivel internacional. Utilizar siempre 
este cable de alimentaci6n e introducir la clavija en 

un enchufe con una conexi6n de masa adecuada 
para evitar sacudidas electricas. 

Dentro del controler se desarrollan altas tensiones 
que pueden provocar graves daiios o incluso la 

muerte. Antes de realizar cualquier operaci6n de 
instalaci6n o mantenimiento del controler 

desenchufarlo de la corriente. 

NOTA 

El controler puede instalarse en una mesa o dentro 

de un rack especffico. En cualquier caso, es 

necesario que el aire de refrigeracion pueda circular 

libremente alrededor de/ aparato. 

No instalar ni utilizar el contra/er en lugares 

expuestos a agentes atmosfericos (1/uvia, hielo y 

nieve), po/vos, gases agresivos, en /ugares 

explosivos o con alto riesgo de incendio. 

Durante el funcionamiento del controler es necesario 
que se respeten las condiciones ambientales 
siguientes: 
• temperatura de O°C a + 4O°C;
• humedad refativa: de O a 95% (no 

condensadora)
Para fa conexi6n del controler con la bomba 
correspondiente utilizar el cable especffico del 
controler. 

NOTAS 

Los controlers modelo 969-9461 y 969-9561 se 

suministran con un cable propio de conexion a la 

bomba. 

Para las demas conexiones e instalaci6n de los 
accesorios opcionales, vease la secci6n "Technical 

Information". 

USO 

En este apartado se citan los procedimientos 
operativos principales. Para mas detafles y para 
procedimientos que requieren conexiones u 
opcionales especiafes, consultar el apartado "Use" 
del suplemento "Technical Information" 
Antes de usar el controler realizar todas las 
conexiones electricas y neumaticas y consultar el 
manual de la bomba conectada. 

fil IUIIHd·I 
Para evitar darios a las personas y al aparato, en 
caso de que la bomba se apoye en una mesa 
cerciorarse que sea estable. No hacer funcionar 
nunca la bomba si la brida de entrada no esta 
conectada al sistema o no esta cerrada con la brida 
de cierre. 

Mandos, indicadores y conectores del Controler 

A continuaci6n se ilustran el panel de mando del 
Controler y los paneles de interconexi6n. Para mas 
detalles consultar la secci6n "Technical Information" 

PROCEDIMIENTOS DE EMPLEO 

Encendido def Controler 

Para encender el controler basta con enchufar el 
cable de alimentaci6n a la corriente y colocar el 

interruptor en posici6n ON. 

NOTA 

La Bomba y la Bomba Turbo-V pueden activarse 

simultaneamente 

Puesta en marcha de la Bomba 

Para poner en marcha la bomba hay que apretar el 

pulsador ST ART del panel frontal. 

Parada de la Bomba 

Parar detener la bomba hay que apretar el pulsador 

STOP del panel frontal 

MANTENIMIENTO 

Los controlers de la serie Turbo-V18OO no requieren 

ningun mantenimiento. Cualquier operaci6n ha de 

ser realizada por personal autorizado. 

En caso de averra se puede utilizar el servIcI0 de 
reparaci6n Varian o el "Varian advanced exchange 
service", que permite recibir un controler regenerado 

para sustituir el averiado. 

fil IAINH;J•I 
Antes de realizar cualquier operaci6n en el controler, 

desconectar el cable de alimentaci6n. 

En caso de que se tenga que desguazar un 

controler, eliminarlo respetando las normativas 
nacionales espedficas. 

MENSA.JES DE ERROR 

En algunos casos de averia los circuitos de 

autodiagnosis del controler presentan algunos 

c6digos de error indicados en la tabla al final del 
capftulo. 



1. Pulsador para poner en marcha las mandos de 

START, STOP y RESET. Este interrupter pone en

marcha la bomba despues de algunos segundos

de retraso. Apretandolo otra vez se para la

bomba. El pulsador START/STOP se usa tambien

para efectuar el reset de los controlers.

2. Pulsador para seleccionar el modo LOW SPEED.

Cuando se acciona, la bomba gira a dos tercios

de la velocidad nominal aproximadamente.

Pulsandolo otra vez se desactiva el modo LOW

SPEED.

3. Pulsador para activar la funci6n HEATER.

Apretando el pulsador, la tensi6n de salida (del

mismo valor de la alimentaci6n) se encuentra en

el conector J21 para alimentar el calentador

mientras la bomba funciona.

4. Visor de potencia. El visor indica la potencia

absorbida por la bomba. Consta de doce L.E.D.

El primer L.E.D. se ilumina a 70W 

aproximadamente. La potencia nominal se 

visualiza cuando el quinto L.E.D. esta encendido 

(a 240W aproximadamente) y el ultimo L.E.D.

esta activado cuando la potencia llega 540W

aproximadamente.

INSTRUCC/ONES DE USO 

5. Visor de la frecuencia. El visor consta de doce 

L.E.D. e indica la frecuencia de salida del 

controler. El primer L.E.D. se enciende cuando la 

frecuencia de salida llega al 30% del valor 

nominal (135 Hz) y el ultimo L.E.D. se ilumina al 

90% de la frecuencia nominal {405 Hz). 

6. de sobrecarga. Este L.E.D. indica que la bomba 

se ha detenido despues de una averfa. 

7. Visor RPM. Este visor indica la velocidad de

rotaci6n nominal de la bomba dividida por 1000.

8. Visor de averfa. El visor de averia es un c6digo

de error de una cifra que indica un

funcionamiento incorrecto en la bomba o en el

controler. Los c6digos de error estan

enumerados en la tabla al final de este

capftulo. 

9. Contador de las horas de funcionamiento. Este

indicador sefiala el tiempo de funcionamiento

de la bomba, que no esta relacionado con la

frecuencia de alimentaci6n.

Panel frontal def contra/er 969-9461, 969-9561 



INSTRUCCJONES DE USO 

1. Fusible F1 del calefactor.

2. Ventilador de refrigeraci6n.
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6. Conector de alimentaci6n del calefactor (J21 ).

7. Interrupter del circuito de alimentaci6n.

3. Fusible F2 de la bomba Turbo-V. 8. Etiquetas de identificaci6n.

4. Conector de la bomba Turbo-V. 9. Conexi6n de tierra.

10. Cable de alimentaci6n5. Conector de las sefiales 16gicas.

Panel trasero de/ contra/er 969-9461 y 969-9561 

CODIGO DE ERROR DESCRIPCION ACCION CORRECTIVA 

a Overload startup. Comprobar que el rotor de la bomba 

la corriente suministrada a la bomba tiene la posibilidad de girar 

supera 21 A durante la fase de libremente 

arranque. 

1 Overtime. Comprobar que el sistema no tiene 

la bomba no ha llegado a 7 KRPM a perdidas 

las 6 minutes de la puesta en marcha. 

2 Overload Comprobar que el rotor de la bomba 
Despues de la fase de puesta en tiene la posibilidad de girar 
marcha la corriente suministrada en la libremente. Comprobar que el 
bo mba supera 7, 2 A. sistema no tiene perdidas. 

3 Over-frecuency Dirigirse al servicio de asistencia 
la frecuencia de salida del controler tecnica Varian. 

supera el 6% de la frecuencia nominal 

4 Centraler over-temperature. Esperar a que la temperatura vuelva 
la temperatura del transformador de a colocarse par debajo del umbral. 

potencia es superior a 90°C, o la 

temperatura del disipador de la tarjeta 
de potencia supera 60°C. 

5 Pump over-temperature. Esperar a que la temperatura vuelva 
la temperatura del estator del motor de a colocarse par debajo del umbral. 
la bomba supera 80° C 

6 Over-voltage Dirigirse al servicio de asistencia 
la tensi6n de salida supera 160 V tecnica Varian. 



INFORMA<;OES GERAIS 
Esta aparelhagem destina-se ao uso profissional. 0 

utilizador deve ler atentamente o presente manual 

de instruc;:oes e todas as informac;:oes adicionais 

fornecidas pela Varian antes de utilizar a 

aparelhagem. A Varian nao se responsabiliza pela 
inobservancia total ou parcial das instruc;:oes, pelo 

uso indevido por parte de pessoas nao treinadas, 
por operac;:oes nao autorizadas ou pelo uso contrario 
as normas nacionais especfficas. 
Os controllers da serie Turbo-V1800 sao 

conversores de frequencia, realizados com 

componentes em estado s6Iido e com capacidade 

de autodiagn6stico e autoprotecc;:ao. 
Os controllers mantem uma acelerac;:ao controlada 

da bomba atraves de um aumento gradual da 

frequencia e tensao ate atingir uma velocidade de 

rotac;:ao constante. 
Estes aumentos de frequencia e tensao garantem 
uma acelerac;:ao Optima com perdas e patinagens 

mfnimas no motor. 
lncorporam todos os circuitos necessaries para o 

funcionamento automatico das bombas da serie 
Turbo-V1800. 

Atraves de um conector auxiliar estao disponfveis os 

comandos para a activac;:ao e a paragem da bomba 

por controlo remoto, os sinais que indicam o estado 

operative da bomba. 
Nos paragrafos seguintes estao descritas todas as 

informac;:oes necessarias para garantir a seguranc;:a 
do operador durante o uso da aparelhagem. 

lnformac;:oes pormenorizadas sao fornecidas no 

apendice "Technical Information". 

Este manual utiliza as seguintes convem;:Oes: 

ffi ■44dfci•M
As mensagens de perigo chamam a atenc;:ao do 

operador para um procedimento ou uma pratica 
especffica que, se nao efectuada correctamente, 

pode provocar graves lesoes pessoais. 

� ATENCAO! 

As mensagens de atem;:ao sao visualizadas antes de 
procedimentos que, se nao observados, podem 
causar danos a aparelhagem. 

NOTA 

As notas contlJm informa,;6es importantes 

destacadas do texto. 

INSTRUt;OES DE USO 

ARMAZENAGEM 
Durante o transporte e a armazenagem dos 

controllers, devem ser satisfeitas as seguintes 

condic;:5es ambientais: 
• temperatura: de -20°C a + 70°C
• humidade relativa: 0 - 95% (nao condensante)

PREPARA<;AO PARA A INSTALA<;AO 
0 controller e fornecido numa embalagem 
protectora especial; se apresentarem sinais de 

danos, que poderiam verificar-se durante o 

transporte, entrar em contacto com o escrit6rio de 
vendas local. 

Durante a retirada da embalagem, tomar muito 

cuidado para nao deixar cair o controller e para nao 

submetlHo a cheques. 

Nao depositar a embalagem no meio ambiente. O 

material e completamente reciclavel e responde a 

directrizes CEE 85/399 para a protecc;:ao do meio 

ambiente. 

Embalagem do controller 

Cada controller e fornecido pela Varian predisposto 
para uma determinada tensao de alimentac;:ao: 
• o modelo 969-9461 para 220 V CA
• o modelo 969-9561 para 120 V CA



INSTRU(;OES DE USO 

INSTALACAO 

fil ■U4tiM•M
O controller e fornecido de um cabo de alimentacao 

de tres fios com um plugue de tipo aprovado a nivel 

internacional. Utilizar sempre este cabo de 

alimentacao e inserir o plugue na tomada com uma 

ligacao de massa adequada para evitar descargas 

electricas. 

No interior do controller desenvolvem-se altas 

tensoes que podem causar graves danos ou a 

morte. Antes de efectuar qualquer operacao de 

instalacao ou manutencao do controller, desligar a 

tomada de alimentacao. 

NOTA 

0 controller pode ser instalado numa mesa ou no 

interior de um rack especffico. Em todo caso e 

necessario que o ar de arrefecimento possa circular 

/ivremente ao redor da aparelhagem. 
Niio insta/ar ou utilizar o controller em ambientes 

expostos a agentes atmosfericos (chuva, gelo, 
neve), poeiras, gases agressivos, em ambientes 

exp/osivos ou com elevado risco de inc{mdio. 

Durante o funcionamento e necessario que sejam 

respeitadas as seguintes condi96es ambientais: 
• temperatura: de 0 °C a +40 ° C;
• humidade relativa: 0 -95% (nao condensante)

Para ligar o controller a bomba relativa, utilizar o

cabo especffico do pr6prio controller.

NOTAS 

Os controllers mode/o 969-9461 e 969-9561 siio 

fornecidos com um pr6prio cabo de alimentat;iio a 
bomba. 

Para as demais liga96es e a instala9ao dos 

acess6rios opcionais, consultar a seccao "Technical 

Information". 

UTILIZACAO 

Neste pan!grafo sao descritos os principais 

procedimentos operacionais. Para maiores detalhes 

e para procedimentos que envolvem ligacoes ou 

pecas opcionais, consultar o paragrafo "Use" do 

apendice "Technical Information". 

Antes de usar o controller, efectuar todas as 

liga9oes electricas e pneumAticas, e consultar o 

manual da bomba acoplada. 

fil 144dM•M
Para evitar danos as pessoas e a aparelhagem, caso 

a bomba esteja apoiada numa mesa, certificar-se de 

que esteja estavel. Nunca activar a bomba se o 

flange de entrada nao estiver ligado ao sistema ou 

nao estiver fechado com o flange de fecho. 

Comandos, lndicadores e Conectores do Controller 

A seguir, estao ilustrados o painel de comando do 

Controller e os paineis de interconexao. 

Para maiores detalhes, consultar a sec9ao 

"Technical Information". 

PROCEDIMENTOS DE USO 

Acendimento do Controller 

Para ligar o controller e suficiente inserir o cabo de 

alimentacao na tomada de rede e colocar o 

interrupter em posicao "ON". 

NOTA 

A Bomba e a  bomba Turbo-V podem ser activadas 

simultaneamen te 

Activac;ao da bomba 

Para activar as bombas e necessario pressionar o 

botao START do painel frontal. 

Paragem da bomba 

Para parar a bomba e necessario pressionar o botao 

STOP do painel frontal. 

MANUTENCAO 

Os controllers da serie Turbo-V1800 nao requerem 

qualquer manutencao. Todas as opera96es devem 

ser efectuadas por pessoal autorizado. 

Em caso de defeito e possivel utilizar o servi90 de 

assistencia Varian ou o "Varian advanced exchange 

service", que permite receber um controller 

regenerado que substitua o controller com defeito. 

fil ■UltiM•M
Antes de efectuar qualquer opera9ao no controller, 

desligar o cabo de alimentacao. 

Caso um controller deva ser destruido, proceder a

sua eliminacao respeitando as normas nacionais 

especfficas. 

MENSAGENS DE ERRO 
Em alguns casos de defeitos, os circuitos de 

autodiagn6stico do controller apresentam 

mensagens de erro relacionadas na tabela abaixo. 



1. Botao para activar os comandos de START,

STOP e RESET. Este interruptor activa a bomba

ap6s alguns segundos de atraso. Premendo de

novo o botiio a bomba para. O botao

ST ART /STOP e utilizado tambem para executar

o reset do controller.

2. Botiio para seleci;ao do modo LOW SPEED.

Premendo-o uma vez, a bomba roda a cerca de

2/3 da velocidade nominal. Premendo-o mais

uma vez desactiva-se o modo LOW SPEED.

3. Botiio para activar a funi;ao heater. Premendo o

botiio, a tensao de safda (com o mesmo valor da

alimentai;ao) esta presente no conector J21 para

alimentar o aquecedor enquanto a bomba estiver

em funcionamento.

4. Video de potancia. 0 video mostra a potencia

absorvida pela bomba. Possui doze luzes pilotos.

A primeira luz piloto liga-se quando atingir

aproximadamente 70 W. A potencia nominal e

visualizada quando a quinta luz piloto estiver
ligada (aproximadamente 240 WI e a ultima luz

piloto activa-se quando a potencia atingir

aproximadamente 540W.

INSTRUf;OES DE USO 

5. Vfdeo da frequencia. 0 video possui doze luzes

pilotos e indica a frequencia de sarda do

controller. A primeira luz piloto e activa

quando a frequencia de safda atingir 30% do

valor nominal (135 Hzl e a ultima luz piloto

esta ligada a 90% da frequencia nominal (405

Hz).

6. Luz piloto de sobrecarga. Esta luz piloto indica

que a bomba esta parada devido a uma avaria.

7. Vfdeo RPM. Este video mostra a velocidade de

rotai;§o nominal da bomba dividida por 1 000.

8. Video de avaria. 0 video de avaria e um

c6digo de erro de um algarismo que indica um

defeito na bomba ou no controller. Os c6digos

de erro s§o listados na tabela no final deste

capftulo.

9. Contador de horas de funcionamento. Este

indicador mostra o tempo de funcionamento

da bomba. Nao esta relacionado com a

frequencia de alimentai;ao.

Paine/ frontal do controller 969-9461, 969-9561 



INSTRUf.;OES DE USO 

1. Fusrvel F1 do aquecedor.

2. Ventoinha de arrefecimento.
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6. Conector de alimentacao do aquecedor (J21)

7. lnterruptor do circuito de alimentacao

3. Fusrvel F2 da bomba Turbo-V. 8. Etiqueta de identificacao

4. Conector da bomba Turbo-V. 9. Ugacao a terra

5. Conector dos sinais I6gicos. 10. Cabo de alimentacao

Paine/ posterior do controller 969-9461 e 969-9561 

CODIGO DE ERRO DESCRICAO INTERVENCAO CORRECTORA 
0 Overload startup. Verifique se o motor da bomba tern 

A corrente fornecida a bomba a possibilidade de radar livremente 

ultrapassa 21 A durante a fase de 

arranque. 

1 Overtime. Verifique se o sistema apresenta 

A bomba nao atingiu 7 KRPM durante perdas. 
os 6 minutos ap6s o arranque. 

2 Overload. Verifique se o rotor da bomba tern a 

Ap6s a fase de arranque, a corrente possibi1idade de radar livremente. 

fornecida a bomba ultrapassa 7,2 A. Verifique se o sistema nao apresenta 

perdas. 

3 Over-frequency. Consultar o servico de assistencia 

A frequencia de sa(da do controller tecnica Varian. 

ultrapassa os 6% da frequencia 

nominal. 

4 Controller over-temperature. Esperar ate a temperatura voltar 
A temperatura do transformador de abaixo do nivel crftico. 

potencia e superior a 90 °C, ou a 

temperatura do dissipador da ficha de 

potencia ultrapassa 60° G. 

5 Pump over-temperature. Esperar ate a temperatura voltar 

A temperatura do estator do motor da abaixo do nfvel crftico. 
bomb a ultra pass a 80 ° C. 

6 Over-voltage. Consultar o servico de assistencia 
A tensao de sa(da ultrapassa 160 V. tecnica Varian. 



ALGEMENE INFORMATIE 

Deze apparatuur is bestemd veer beroepsmatig 

gebruik. De gebruiker wordt verzocht aandachtig 

deze handleiding en alle overige door Varian 

verstrekte informatie door te lezen alvorens het 

apparaat in gebruik te nemen. Varian acht zich niet 

aansprakelijk veer de gevolgen van het niet of 

gedeeltelijk in acht nemen van de aanwijzingen, 

onoordeelkundig gebruik door niet hiervoor opgeleid 

personeel, reparaties waarvoor geen toestemming is 

verkregen of gebruik in strijd met de specifieke 

nationale wetgeving. 

De controllers van de serie Turbo-V1800 zijn 

frequentieomzetters die bestaan uit 

halfgeleidercomponenten en die in staat zijn om 

zelfdiagnose- en zelfbescherming uit te voeren. 

De controllers controleren de acceleratie van de 

pomp door de de frequentie en de spanning 

geleidelijk te laten toenemen totdat de pomp zijn 

nominale rotatiesnelheid heeft bereikt. Deze 

spannings- en frequentieoploopstukken staan berg 

veer optimale acceleratie in combinatie met 

minimale verliezen en slip bij de motor. 

De controllers zijn van alle circuits voorzien die 

nodig zijn veer de automatische werking van de 

pompen van de serie Turbo-V 1800. 

De sturingen veer het op afstand starten en stoppen 

van de pomp en de signalen die de bedrijfstoestand 

van de pomp aangeven zijn via een hulpconnector 

beschikbaar. In de volgende paragrafen is alle 

informatie vermeld om de veiligheid van de operator 

tijdens het gebruik van de apparatuur te verzekeren. 

Gedetailleerde informatie is te vinden in de bijlage 

"Technical information". 

Deze handleiding hanteert de volgende symbolen: 

£G,%fa;M 
Bij dit symbool staat tekst die de aandacht van de 

operator vestigt op een speciale procedure of 

methode die, indien niet correct uitgevoerd, ernstig 

lichamelijk letsel kan veroorzaken. 

� ATTENTIE! 

Bij dit symbool staat tekst met procedures die, 

indien niet opgevolgd, schade aan apparatuur 

kunnen veroorzaken. 

OPMERK/NG 

De opmerkingen bevatten belangrijke informatie die 

uit de tekst is ge/icht. 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 

OPSLAG 

Tijdens het transport en de opslag van de controllers 

moeten de volgende omgevingscondities aanwezig 

zijn: 
• temperatuur: -20° C - + 70° C 
• relatieve vochtigheid: 0 - 95% (niet condenserend) 

VOORBEREIDING VOOR INST ALLA TIE 

De controller wordt in een speciale beschermende 

verpakking geleverd; als er schade wordt 

geconstateerd die tijdens het transport veroorzaakt 

zou kunnen zijn, meteen contact opnemen met het 

plaatselijke verkoopkantoor. Zorg er bij het 

uitpakken veer dat de controller niet kan vallen of 

stoten te verduren krijgt. Laat de verpakking niet 

ergens buiten achter. Het verpakkingsmateriaal is 

volledig recyclebaar en voldoet aan de EEG 

milieurichtlijn 85/399. 

Verpakking van de controller 

Elke controller is in de fabriek afgesteld veer een 

bepaalde voedingsspanning: 
• het model 969-9461 veer 220 Vac
• het model 969-9561 veer 120 Vac



GEBRUIKSAANWIJZINGEN 

INSTALLATIE 

ffi WA¼tU;M
De controller is voorzien van een voedingskabel met 

drie draden en een stekker van het internationaal 

goedgekeurde type. Gebruik altijd deze 

voedingskabel en steek de stekker in een geaard 

contactstop om elektrische ontladingen te 

voorkomen. 

In de controller ontwikkelen zich hoge spanningen 

die zware beschadigingen of de dood kunnen 

veroorzaken. Alvorens installatie- of 

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, de 

controller van de contactstop afkoppelen. 

OPMERKING 

De controller kan op een tafel of in een speciaal rack 
worden geihstalleerd. In ieder geval moet de 
koellucht vrij random het apparaat kunnen 
circuleren. 
De controller mag niet geinstalleerd en/of gebruikt 
worden in ruimten die blootgesteld zijn aan de 
weersomstandigheden (regen, vorst, sneeuw), stof, 
agressieve gassen, of in ruimten met explosiegevaar 
of zeer hoog brandgevaar. 

Tijdens de werking moeten de volgende 

omgevingscondities aanwezig zijn: 
• temperatuur: 0° C - + 40° C
• relatieve vochtigheid: 0 - 95% (niet condenserend). 

Gebruik voor aansluiting van de controller op de 

pomp de speciale kabel van de controller. 

OPMERKING 

De model/en 969-9461 en 969-9561 worden 

geleverd met een eigen kabel voor aansluiting op de 

pomp. 

Voor de overige aansluitingen en de installatie van 

de accessoires wordt verwezen naar de bijlage 

"Technical Information". 

GEBRUIK 

In deze paragraaf warden de voornaamste 
bedieningswijzen uitgelegd. Voor meer informatie of 
procedures die aansluitingen of speciale opties 
betreffen wordt verwezen naar 
de paragraaf "Use" van de bijlage "Technical 
Informations". 
Breng, alvorens de controller in gebruik te nemen, 
alle elektrische en pneumatische aansluitingen tot 
stand en raadpleeg hiervoor de handleiding van de 
aan te sluiten pomp. 

ffi W4Wffl-
,ndien de pomp op een tafel is geplaatst, 

controleren of deze stabiel staat om letsel aan 

personen en schade aan het apparaat te voorkomen. 

Laat de pomp nooit werken als de ingangsflens niet 

aan het systeem is gekoppeld of niet met de de 

afsluitflens is afgesloten. 

Bedieningsorganen, controlelampjes en connectoren 

van de controller 

De afbeeldingen op de volgende bladzijde geven het 

bedieningspaneel en de doorverbindingspanelen van 

de controller weer. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het 

hoofdstuk "Technical Information•. 

GEBRUIKSPROCEDURES 

lnschakelen van de controller 

Om de controller in te schakelen, de voedingskabel 

in de netcontactdoos inbrengen en de schakelaar op 

ON zetten. 

OPMERKING 

De voorpomp en de Turbo-V-pomp kunnen 

tegelijkertijd warden ingeschakeld. 

Starten van de pomp 

Voor het starten van de pomp de START knop op 

het frontpaneel bedienen. 

Stoppen van de pomp 

Voor het stoppen van de pomp de STOP knop op 

het frontpaneel bedienen. 

ONDERHOUD 

De controllers van de serie Turbo-V 1800 zijn 

onderhoudsvrij. 

Eventuele werkzaamheden moeten door bevoegd 

personeel warden uitgevoerd. 

In geval van storing is het mogelijk om de 

reparatiedienst van Varian of de "Varian advanced 

exchange service" in te schakelen: zo krijgt men een 

ruilcontroller ter vervanging van de defecte 

controller. 

ffi G¥i¥iM
Alvorens werkzaamheden aan de controller uit te 

voeren, de voedingskabel afkoppelen. 

Mocht de controller gesloopt warden, ga dan 

overeenkomstig de specifieke nationale wetgeving 

te werk. 

FOUTMELDINGEN 

In geval van bepaalde storingen wekt het 

zelfdiagnose-circuit van de controller enkele 

foutcodes op die in de tabel aan het einde van dit 

hoofdstuk warden beschreven. 



1. Drukknop voor selectie van de sturingen START,

STOP of REST. Deze schakelaar start de pomp

na enkele seconden vertraging. Door de 

drukknop opnieuw te bedienen, wordt de pomp 

gestopt. De START/STOP drukknop wordt ook 

gebruikt om de pomp te resetten.

2. Drukknop voor selectie van de bedrijfswijze LOW

SPEED. Wanneer deze drukknop wordt bediend,

gaat de pomp op circa 2/3 van de nominale

snelheid draaien. Door de drukknop opnieuw te

bedienen wordt de bedrijfswijze LOW SPEED

ge'inactiveerd.

3. Drukknop voor inschakeling van de functie

HEATER. Bij bediening van deze drukknop, is een
uitgangsspanning (zelfde waarde als net)

aanwezig op connector (J21) die de verwarming

voedt terwijl de pomp werkt.

4. Power display. Oit display toont het door de
pomp geabsorbeerde vermogen. Het display

bestaat uit twaalf LED's. De eerste LED gaat bij
circa 70 W branden. Het nominale vermogen

wordt aangegeven wanneer de vijfde LED gaat

branden (circa 240 W) en de laatste LED is actief

wanneer een waarde van circa 540 W wordt

bereikt.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 

5. Frequentie display. Dit display bestaat uit

twaalf LED's en geeft de uitgangsfrequentie

van de controller aan. De eerste LED gaat

branden wanneer de uitgangsfrequentie 30%

van de nominale waarde ( 135 Hz) heeft bereikt

en de laatste LED wordt zichtbaar bij 90% van
de nominale frequentie (405 Hz).

6. LED overbelasting. Deze LED geeft aan dat de

pomp in verband met een storing gestopt is.

7. RPM display. Dit display toont de nominale

rotatiesnelheid van de pomp gedeeld door

1000.
8. Storingsdisplay. Het storingsdisplay geeft een

foutcode van een cijfer die een storing van de

pomp of de controller aangeeft. De foutcodes

worden in de laatste tabel van dit hoofdstuk

vermeld.

9. Urenteller. Deze teller geeft de bedrijfstijd van

de pomp in uren aan en staat niet in verband

met de netfrequentie.

Frontpaneel van de controllers 969-9461, 969-9561 



GEBRUIKSAANWIJZ/NGEN 

1. F1 zekering verwarming

2. Koelventilator

3. F2 zekering Turbo-V pomp 

4. Connector Turbo-V pomp 

5. Connector logica-signalen
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6. Voedingsconnector verwarming (J21)

7. Schakelaar voedingscircuit

8. ldentificatieplaatje

9. Aardaansluiting

10. Netsnoer

Achterpaneel van de controllers 969-9461 en 969-9561 

FOUTCODE BESCHRIJVING REMEDIE 

0 Overload startup. Controleer of de pomprotor vrij kan 

De aan de pomp verschafte stroom draaien. 

overschrijdt 21 A tijdens de startfase. 

1 Overtime. Controleer of het systeem geen 

Pomp heeft niet binnen 6 minuten na lekkage vertoont. 

het starten 7 KRPM bereikt. 

2 Overload. Controleer of de pomprotor vrij kan 
De aan de pomp verschafte stroom is draaien. Controleer of het systeem 
na de startfase groter dan 7 ,2 A. geen lekkaAe vertoont. 

3 Over-frequency. Neem contact op met de technische 

De uitgangsfrequentie van de controller servicedienst van Varian. 

is groter dan 6% van de nominale 

frequentie. 

4 Controller over-temperature. Wacht tot de temperatuur onder de 

De temperatuur van de drempelwaarde zakt. 
vermogentransformator bedraagt meer 

dan 90 ° C, of de warmteafleider van 

de vermogenskaart is heter dan 60 ° C. 

5 Pump over-temperature. Wacht tot de temperatuur onder de 
De temperatuur van de stator van de drempelwaarde zakt. 
pompmotor bedraagt meer dan 80° C. 

6 Over-voltage. Neem contact op met de technische 
De DC uitgangsspanning overschrijdt servicedienst van Varian. 
160 V. 



GENEREL INFORMATION 

Dette materiel er beregnet til professionel 
anvendelse. Brugeren b0r laese denne 
brugsanvisning cg anden yderligere information fra 

Varian, for udstyret anvendes. Varian tager ikke 
ansvar for skader helt eller delvis som f01ge af 
tilsidesaettelse af disse instruktioner, fejlagtig brug 
at personer uden tilstraekkelig kendskab, ukorrekt 
anvendelse af udstyret eller handtering, der strider 
imod gaeldende lokale regler. Styreenhederne i 
Turbo-V 1800 serien er frekvens-omformere, der 
bestar at komponenter med fast tilstand. 
Styreenhederne er udstyrede med selvdiagnose- cg 
selvbeskyttelsesfunktioner. 
Styreenhederne kontrollerer pumpernes acceleration 
ved en gradvis for0gelse af frekvens cg spaending, 
indtil pumpen har opnaet den nominelle hastighed. 
Disse spaendings- cg frekvensramper sikrer optimal 

acceleration cg minimalt effekttab cg slip for 
motoren. 
Styreenhederne omfatter alle midler, der kraeves for 
automatisk drift at pumperne i Turbo-V 1800 serien. 
Hjaelpekontakter forsyner kontrol til fjernstart cg 
stop af pumpen, signaler om pumpens tilstand, 
kontrol til start cg stop af f0rvakuum-pumpen, 
blokeringssignaler (til tryk- cg vandf0ringsafbrydere, 
osv.). 
De f0lgende afsnit indeholder al information der 
beh0ves, for at garantere operat0rens sikkerhed 
under anvendelsen. Detaljeret information findes i 
bilaget "Technical Information". 

brugsanvisningen 
standardrubrikker: 

anvendes 

ffi Ei•M-i;M44

felgende 

Advarselsmeddelelserne informerer operat0ren om, 
at en speciel procedure eller en vis type arbejde skal 
udf0res praecist efter anvisningerne. I modsat fald er 
der risiko for svaere personskader. 

� VIGTIGT! 

Denne advarselsmeddelelse vises fer procedurer, der 
skal f01ges n0je for ikke at risikere maskinskader. 

BEM.IERK 

Dette gar opmaarksom p!J vigtig information 
teksten. 

BRUGSANV/SN/NG 

OPBEVARING 

F0lgende krav til omgivelsesforholdene gaelder ved 
transport cg opbevaring af styreenheden: 
• temperatur: fra -20 °C til + 70 °C
• relativ luftfugtighed: 0 - 95% (ikke kondenserende) 

FORBEREDELSER F0R INSTALLATION 

Styreenheden leveres i en speciel beskyttende 

emballage. Kontakt den lokale forhandler, hvis 
emballagen viser tegn pa skader, der kan vaere 
opstaet under transporten. S0rg for at styreenheden 
ikke tabes eller udsaettes for st0d ved udpakningen. 

Smid ikke emballagen ud. Materialet kan genbruges 
100% cg opfylder EU-direktiv 85/399 om 

milj0beskyttelse. 

Styreenhedens embal/age 

Styreenheden leveres fra Varian forindstillet til en 
vis str0mforsyning: 
• modellen 969-9461 til 220 V vekselstr0m
• modellen 969-9561 til 120 V vekselstr0m



BRUGSANVISNING 

INST ALLA Tl ON 

ffi ta-#M4144
Turbo-V styreenheden leveres med strnmkabel med 
tre ledere og godkendt stik efter internationale 
standarder. Anvend udelukkende det medleverede 
strnmkabel. Stikket ma kun tilsluttes et vregudtag 
med fungerende jordtilslutning, for at undga 
elektriske st0d. 
Sprending frembragt i styreenheden kan na h0je 
vrerdier og forarsage star skade og d0dsfald. 
Frakobel altid strnmkablet, inden der udfores 
installations- eller vedligeholdelsesarbejde pa 
sty re en heden. 

BEM.IERK 

Turbo-V styreenheden kan installeres p!J et bord 

el/er et velegnet stativ. I begge tilfrelde ska/ der 

vrere p/ads nok ti/, at /uft kan cirku/erer frit omkring 

apparatet. 

lnstallt!r og anvend ikke styreenheden i mi/jeer, der 

udscettes for p!Jvirkninger fra atmosfreren {regn, 

sne, is), damp, aggressive gasser, og /igeledes ikke i 

eksp/osivt el/er brandfar/igt mi/je. 

F0lgende krav til omgivelsesforholdene grelder ved 

drift: 
• temperatur: fra 0 °C til + 40 °C
• relativ luftfugtighed: 0 - 95 % (ikke kondenserende) 
Pumpen og styreenheden tilsluttes med det specielle
kabel, der leveres med styreenheden.

BEM.IERK 

Styreenheden model 969-9461 og 969-9561 

leveres med kabel ti/ tils/utning af pumpen, der er 

fastmonteret p!J styreenhedens bagside. 

For 0vrige tilslutninger og installation af tilbeh0r 
henvises til afsnittet "Technical Information". 

ANVENDELSE 

Dette afsnit beskriver de vigtigste driftsprocedurer. 
For en detaljeret beskrivelse samt procedurer, der 
involverer tilslutninger eller tilbeh0r, henvises til 
afsnittet "USE" i bi lag "Technical Information". 
lnden styreenheden anvendes, b0r samtlige 
elektriske og pneumatiske tilslutninger udf0res. Lres 
brugsanvisningen far pumpen tilsluttes. 

ffi ti•#fAM44
S0rg for, at pumpen star fast, hvis den er installeret 
pa et bard. Dette er for at forebygge skader pa 
apparatet og personer. 
Start aldrig Turbo-V pumpen, hvis pumpetill0bet 
ikke er tilsluttet systemet eller er blokeret. 

Kontroller, indikatorer og kontakter pit styreenheden 

Figurerne pa folgende sider beskriver man0vrepanelet til 
styreenheden samt tilslutningspanelet. 
For yderligere information henvises til bilag 
"Technical Information". 

INSTRUKTION 

Start af styreenheden 

Styreenheden startes ved at srette strnmkablet i 
vregudtaget. Drej hovedafbryderen pa bagpanelet til 

ON. 

BEM.IERK 

Fer-vakuumpumpen og Turbo-V-pumpen m!J fungere 

samtidigt. 

Start af pumpen 

Pumpen startes ved at trykke pa START
trykknappen pa styreenhedens frontpanel. 

Stop af pumpen 

Pumpen stopper ved at trykke pa STOP-trykknappen 
pa styreenhedens frontpanel. 

VEDLIGEHOLDELSE 

Styreenhederne i Turbo-V 1800 serien beh0ver ikke 

nogen vedligeholdelse. Ethvert indgreb pa 
styreenheden skal foretages af autoriseret 

personale. 

Hvis styreenheden gar i stykker, kan man benytte 
sig af Varians reparations-service eller Varian 
udvekslingsservice, hvor man kan fa en repareret 
styreenhed i bytte for den, der er gaet i stykker. 

ffi Ei-#hi¥i44
lnden der foretages noget som heist indgreb pa 
styreenheden, skal strnmmen f0rst afbrydes. 

Skrotning af pumpen skal forega i overensstemmelse 
med det pagreldende lands srerlige love. 

FEJLMEDDELELSER 

Nar visse fejl opstar, viser styreenheden ved 
selvdiagnose aktuelle fejl pa displayet ( 1-cifrede 
fejlkoder fra 0 til 6). De mulige meddelelser er 
opstillet i f0Igende tabel i slutningen af dette afsnit. 



1. Trykknap til valg af START, STOP eller RESET.
Afbryderen starter Turbo-V pumpen efter en vis 
forsinkelse, nllr den trykkes ned. Tryk en gang 
mere pll denne knap for at afbryde str0mmen til 
pumpen og standse den (uanset
rotationshastighed). ST ART/STOP-afbryderen
anvendes ogsil til at tilbagestille pumpen efter en
fejltilstand.

2. Trykknap til valg af LAV HASTIGHED drift. Tryk
pll knappen en gang for at fil pumpen til at 
rotere med 2/3 af den nominelle hastighed.

3. Trykknap til drift af VARMER. Ni!r denne
afbryder aktiveres, fllr effektkontakten (J21 l
str0m til at forsyne varmebllndet, nllr pumpen er
i drift.

4. Effektdisplay. Displayet viser pumpens 
str0mforbrug. Displayet omfatter tolv LED'er: 
den f0rste LED tamdes med ca. 70 W. 
Str0mforbruget er normalt, nllr den femte LED 
tamdes (ca. 240 W). Nilr den sidste LED 
tamdes, er str0mforbruget m'let op pil ca. 540 
w. 

BRUG SA NV/SN/NG 

5. Frekvensdisplay. Displayet omfatter tolv LED'er
og viser styreenhedens udgangsfrekvens: den
f0rste LED tamdes, nllr udgangsfrekvensen er
ca. 30% af den nominelle vairdi (135 Hz), 
medens den sidste LED taindes, nilr
frekvensen er 90% af den nominelle vairdi
(405 Hz).

6. Generel LED. Denne LED viser, at pumpen er
standset pll grund af en driftsforstyrrelse.

7. RPM display. Displayet viser pumpens 
nominelle rotationshastighed delt med 1000. 

8. Fejldisplay. Fejldisplayet viser 1-cifrede 
fejlkoder, der viser en driftsforstyrrelse pll 
pumpen eller styreenheden. Fejlmeddelelserne 

er opstillede i den sidste tabel i dette afsnit. 

9. Timetailler. Timetailleren angiver Turbo-V
styreenhedens driftstid og er ikke relateret til
netfrekvensen.

Frontpane/et p/J Styreenheden 969-9461 og 969-9561 



BRUGSANVISN/NG 

7 

1. F1 sikring til varmebilndet 6. Effektkontakt (J21 I
2. K0leventilator 7. Hovedafbryder

3. F2 sikring til Turbo-V pumpen 8. ldentifikationsskilt

4. Strnmudtag til Turbo-V pumpen 9. Jordtilkobling
1 0. Str0mkabel5. Tilslutningskontakt for logiske signaler

Bakpanelet pa Styreenheden 969-9461 og 969-9561 

FEJLKODE BESKRIVELSE KONTROL 

0 Overbelastning ved opstart. Kontroller om pumpens rotor kan 
Pumpens strnmforbrug overskrider 21 rotere frit. 
A under opstart. 

1 Overtid. Kontroller om systemet er utret. 
Pumpen har ikke nilet 7 KRPM inden 

for 6 minutter fra start. 

2 Overbelastning. Pumpens strnmforbrug Kontroller om pumpens rotor kan 
overskrider 7,2 A efter opstart. rotere frit. Kontroller om systemet er 

utret. 

3 Overfrekvens. Tag kontakt med Varian. 
Styreenhedens udgangsfrekvens 
overskrider 6% at den nominelle 
frekvens. 

4 Overophedning af styreenheden. Vent pi! at temperaturen falder tit 
Effekttransformatorens temperatur under trerskelvrerdi. 
overskrider 90 °C, eller temperaturen pi! 
PCB-kortets k0lelegeme overskrider 
60 °C. 

5 Overophedning af pumpen. Vent pi! at temperaturen falder til 
Temperaturen pa statoren til under trerskelvrerdi. 
motorpumpen overskrider 80 °C. 

6 Overspamding. Tag kontakt med Varian. 
DC udgangssprendingen overskrider 
160 V. 



ALLMAN INFORMATION 

Utrustningen iir avsedd for yrkesmassig anvandning. 
Anviindaren bar lasa denna bruksanvisning samt 
6vrig dokumentation Min Varian fore anvandning av 
utrustningen. Varian tar inget ansvar for skador som 
helt eller delvis orsakats av asidosiittande av 
instruktionerna, olamplig anvandning av person utan 
tillracklig kunskap, obehorigt bruk av utrustningen 
eller hantering som strider mot gallande lokala 
foreskrifter. Styrenheterna i serien Turbo-V 1800 ar 
solida frekvensomvandlare som ar forsedda med 
sjalvdiagnos- och sjalvskyddsfunktion. 
Styrenheterna uppratthaller en styrd acceleration av 
pumpen genom en gradvis okning av frekvens och 
spanning tills pumpen uppnar sin nominella 
rotationshastighet. Dessa spannings- och 
frekvensramper ger en optimal acceleration med 
minimala forluster och slirningar i motorn. 
Styrenheten omfattar alla funktioner som behovs for 
automatisk drift av pumparna i serien Turbo-V 
1800. 
Fjarrstyrning av pumpens start/stopp, signaler som 
visar pumpens funktionssatt, forvakuumpumpens 
start/stopp, h�sningssignaler (for tryckvakter, brytare 
for kontrolt av vattenflodet o.s.v.} erh§lls via 
styrenhetens hjalpanslutningar. De foljande 
avsnitten innehaller all information som behovs for 
att garantera operatorens sakerhet under driften. 
Mer detaljerad information finns i bilagan "Teknisk 
information". 

I bruksanvisnlngen anvands foljande standardrubriker: 

&1,n,M@N 
Varningsmeddelandena informerar operatoren om att 
en speciell procedur eller en viss typ av arbete 
m§ste utforas exakt enligt anvisningarna. I annat fall 
finns risk for svara personskador. 

� VIKTIGT! 

Detta varningsmeddelande visas framfor procedurer 
som maste foljas exakt for att undvika skador pa 
maskinen. 

OBSERVERA 

Dessa anmiirkningar pekar pa viktig information i 
texten. 

BRUKSANVISNING 

FORVARING 

Foljande krav pa omgivningsforhallanden galler vid 
transport och forvaring av styrenheterna: 
• temperatur: fran -20° C till + 70°C
• relativ luftfuktighet: 0 - 95% (utan kondens)

FORBEREDELSER FDR INSTALLATION 

Styrenheten levereras i ett sarskilt skyddande 
emballage. Kontakta det lokala forsaljningskontoret 
om emballaget visar tecken pa skador som kan ha 
uppstatt under transporten. Se till att styrenheten 
inte tappas eller utsiitts for stotar vid uppackningen. 
Kasta inte forpackningsmaterialet naturen. 
Materiafet iir atervinningsbart till 100% och 
uppfyller EU-direktiv 85/399 om miljoskydd. 

Styrenheternas emballage 

Alla styrenheter ar installda pa fabriken for en 
specifik stromforsorjning: 
• Model! 969-9461: iir installd for 220 Vac drift
• Modell 969-9561: ar instaltd for 120 Vac drift



BRUKSANV/SNING 

INST ALLA Tl ON 

ffi ►1½i:JdOMM
Turbo-V styrenhet ar utrustad med en treledarkabel 
och stickpropp (internationellt godkand) for en saker 
anvandning. Anvand kabeln och stickkontakten till 
ett korrekt jordat eluttag for att undvika elektriska 
stotar. 
Den hoga spanning som genereras i styrenheten kan 
orsaka allvarliga skador och dodsolyckor. Koppla 
alltid fran ingangskabeln innan enheten servas. 

OBSERVERA 

Turbo-V styrenhet kan anviindas s§som bankenhet 
el/er som en frist§ende modul, men m§ste alltid 
positioneras sa att kylluften kan cirkulera fritt kring 
apparaten. 
lnstallera och anvand inte styrenheten i miljoer som 
utsatts for yttre paverkan (regn, sno, is), damm, 
aggressiva gaser, och inte heller i explosiv eller 
brandfar!ig miljo. 

Foljande krav pa omgivningsforhallanden gaiter vid 
drift: 
• temperatur: fran 0 °C till +40°C
• relativ luftfuktighet: 0 - 95% (utan kondens).
Anvand den specifika kabeln som medfoljer
styrenheten for att ansluta styrenheten till pumpen.

OBSERVERA 

Styrenhetema model/ 969-9461 och 969-9561 ar 
utrustade med pumpkabel, som ar fastsatt pa deras 
bakre panel. 

Se bilagan ·Teknisk information" for mer detaljerad 
information om det ovannamnda, andra anslutningar 
samt tillvalsinstallationer. 

ANVANDNING 

detta avsnitt beskrivs de huvudsakliga 
driftprocedurerna. Detaljerad information och 
beskrivning av driftprocedurer som kraver 
anslutningar eller sarskilda tillbehor finns i avsnittet 
"ANVANDNING" i bilagan "Teknisk information". 
Utfor vakuuminsugning samt alla elanslutningar 
enligt instruktionerna i Turbo-V pumpens 
bruksanvisning innan Turbo-V styrenheten tas 
bruk. 

ffi itidWIOIU
Om pumpen ar placerad pa en bank, kontrollera da 
att den star stadigt, sA att skador pa personal och 
utrustning kan undvikas. 
Anvand aldrig Turbo-V pumpen om pumpinloppet 
inte ar anslutet till systemet eller om det ar stangt. 

Styrenhetens manoverorgan, indikeringsorgan och 

kontaktdon 

Figurerna pa foljande sidor beskriver styrenhetens 
kontrollpanel och anslutningspanel. Ytterligare 
detaljer finns i bilagan "Teknisk information". 

TILL V AGAGANGSSA TT 

Start av styrenheten 

Anslut elkabeln till ett lampligt stromuttag for att 
starta styrenheten. Satt huvudstrombrytaren pc\ den 
bakre panelen pa TILL (ON). 

OBSERVERA 

Forpumpen och Turbo-V pumpen kan siittas ig§ng 
samtidigt. 

Start av pumpen 

Tryck pa START-knappen pc\ styrenhetens 
frontpanel for att starta pumpen. 

Stopp av pumpen 

Tryck pa STOPP-knappen pa styrenhetens 
frontpanel for att stoppa pumpen. 

UNDERHALL 

Styrenheterna serien Turbo-V 1800 ar 
underhallsfria. Allt servicearbete maste utforas av 
auktoriserad personal. 

Kontakta Varian reparationsverkstad om skada 
uppstar pa apparaten. Ersattningsstyrenheter kan 
erhallas via Varian utbytesservice. 

ffi c,,mJEOIN
lnnan nagot arbete utfors pa styrenheten maste den 
kopplas fran strom. 

Skrotning av pumpen ska goras enligt gallande 
lagstiftning. 

FELMEDDELANDEN 

Nar vissa fel uppstlir visar styrenhetens 
sjalvdiagnoskrets aktuellt felmeddelande (en ensiffrig 
felkod mellan O och 6) pa displayen. Felkoderna ar 
listade i tabellen i slutet av avsnittet. 



1. Manoverpanelens knapp for ST ART, STOPP och 
RESET. Nar knappen trycks in startar Turbo-V 
pumpen efter nc'lgra sekunders fordrojning. Om
knappen trycks ut kopplas strommen bort och 
pumpen stannar (oberoende av 
rotationshastigheten). ST ART /STOPP-knappen
anvands iiven for att Aterstiilla pumpens
styrenhet efter en driftstorning.

2. Manoverpanelens knapp for LAG HASTIGHET
driftsatt. Nar denna knapp trycks in kors pumpen
p� cirka 2/3 av den nominella hastigheten.

3. Manoverpanelens knapp for 
UPPVARMNINGSAPPARATENS drift. Niir denna 
knapp trycks ges utspanning (samma som 
niitets) till eluttaget (J21 l for stromforsorjning till 
varmebandet niir pumpen ar igAng. 

4. Effekt-display. Displayen visar hur mycket effekt
som pumpen drar. Den best�r av tolv lysdioder. 
Den forsta lysdioden lyser med cirka 70W. 
Normal effekt indikeras av att den femte 
1ysdioden lyser (med cirka 240W). Den sista 
lysdioden tiinds niir effekten uppgAr till cirka 540W. 

BRUKSANV/SNING 

5. Frekvens-display. Displayen best�r av tolv
lysdioder och visar styrenhetens utfrekvens.
Den forsta lysdioden tiinds niir utfrekvensen
uppn�r 30% av det nominella vardet (135 Hz),
medan den sista lysdioden tiinds niir
utfrekvensen uppn�r 90% av den nominella
frekvensen (405 Hz).

6. Lysdiod for overbelastning. Lysdioden indikerar
att pumpen har stoppats pA grund av
driftstorning.

7. RPM-display. Denna display visar pumpen
nominella rotationshastighet dividerat med 1000.

8. Feldisplay. Feldisplayen visar en ensiffrig felkod
som indikerar ett fel p� pumpen eller
styrenheten. Felkoderna ar listade i den sista
tabellen i detta avsnitt.

9. Timriiknare. Denna 
pumpens drifttid 
niitfrekvensen. 

miitare anger 
och hiinfor sig 

Turbo-V 
inte till 

Frontpanel p!J styrenhet 969-9461 och 969-9561 



BRUKSANVISN/NG 

1. Varmebandets sakring F1.
2. Kylflakt.
3. Turbo-V pumpens sakring F2.
4. Turbo-V pumpens eluttag.
5. Uttag for logiska signaler

6. Eluttag (J21).
7. Huvudstrombrytare.
8. Markpl.§t.
9. Jordanslutning.
10. Natkabel

Bakre panel plJ styrenhet 969-9461 och 969-9561 

FELKOD BESKRIVNING ATGARD 
0 Overbelastning vid startmomentet. Kontrollera att pumpens rotor kan 

Pumpen forbrukar mer strom an 21 A rotera fritt. 
under startmomentet. 

1 Overtid. Kontrollera om systemet lacker. 
6 minuter efter start har pumpen inte 
uppn.§tt 7 KRPM.

2 6verbelastning. Kontrollera att pumpens rotor kan 
Pump en forbrukar mer strom an 7, 2 A rotera fritt. Kontrollera om systemet 
efter startmomentet. lacker. 

3 Overfrekvens. Kontakta Varian serviceverkstad. 
Styrenhetens utfrekvens ar storre an 
60% av den nominella frekvensen. 

4 Overhettning av styrenheten. Vanta tills temperaturen sjunker 
Effekttransformatorns temperatur ar under troskelvardet. 
hogre an 90 ° C, eller transformatorns 
varmeavledare ar hogre over 60 ° C. 

5 Overhettning av pumpen. Vanta tills temperaturen sjunker 
Temperaturen po§ pumpmotorns stator under troskelvardet. 
ar hogre an 80° C. 

6 Overspanning. Kontakta Varian serviceverkstad. 
Likstromsutspanningen overstiger 1 60 

V.



GENERELL INFORMASJON 

Dette utstyret er beregnet tit bruk av profesjonelle 
brukere. Brukeren b1u Iese denne brukerveiledningen 
og all annen informasjon fra Varian fin utstyret tas i 
bruk. Varian kan ikke holdes ansvarlig for hendelser 
som skjer pa grunn av manglende oppf0lging, selv 
delvis, av disse instruksjonene, feilaktig bruk av 
utrenet personell, ikke godkjente endringer av 
utstyret eller handlinger som pa noen mate er i strid 
med nasjonale bestemmelser. Styreenhetene i 
Turbo-V 1800 serien er frekvensomvendere, som 
bestar av komponenter med fast tilstand. 
Styreenhetene har funksjoner for selvdiagnose og 
selvbeskyttelse. 
Styreenhetene kontrollerer pumpenes akselerasjon 
ved en gradvis 0king av frekvens og spenning, helt 
til pumpen har nadd nominell hastighet. Disse 
frekvens- og spenningsrampene sikrer optimal 
akselerasjon med minimal effekttap og sliring av 
motoren. 
Styreenhetene omfatter alle kretser som er 
n0dvendige for automatisk drift av pumpene i 
Turbo-V 1800 serien. 
Hjelpekontakter gir muligheter for fjernstyrt start og 
stopp av pumpen, signaler for pumpens tilstand, 
kontroller for start og stopp av forvakuum-pumpen, 
blokkeringssignaler (for trykksensorer, 
kontrollbrytere for vannstnam osvJ. De f0l9ende 
avsnittene inneholder all informasjon som er 
n0dvendig for a sikre brukeren nar utstyret er i bruk. 
For mer detaljert bruk vises det til tiHegget 
"Technical Information". 

Denne veiledningen 

standardprotokoll: 

bruker 

& Ei.JtM:\-i41

felgende 

Disse meldingene skal tiltrekke seg brukerens 
oppmerksomhet til en spesiell fremgangsmate eller 
praksis som, hvis den ikke f0lges, kan medfare 
alvorlige skader. 

� FORSIKTIG 

Denne advarselen vises foran fremgangsmilter som, 
dersom de ikke f0lges, kan fore til at utstyret 
skades. 

MERK 

Merknadene inneho/der viktig informasjon som er 

hentet fra teksten. 

BRUKERVEILEDNING 

LAGRING 

Nilr styreenhetene transporteres eller lagres, mil 
falgende forhold vcere oppfylt: 
• temperatur: fra 20 °C til + 70 °C 
• relativ fuktighet: 0 - 95% [uten kondens)

FORBEREDE INSTALLASJONEN 

Styreenheten leveres i en spesiell 
beskyttelsesemballasje. Viser denne tegn pa skader 
som kan ha oppsdltt under transporten, ma du ta 
kontakt med det lokale salgskontoret. Nar 
styreenheten pakkes ut, mll du passe pa at den ikke 
slippes ned eller utsettes for noen form for st0t. 
Emballasjen ma ikke kastes pi! en ulovlig mate. Alie 
materialer er 100% resirkulerbare og er i samsvar 
med EU-direktiv 85/399 om milj0beskyttelse. 

Styreenhetens emballasje 

Styreenheten leveres fra Varian med 
forhandsinnstilfinger for en viss nettspenning: 
• modellen 969-9461 for 220 V vekselstr0m
• modellen 969-9561 for 120 V vekselstrnm



BRUKERVEILEDN/NG 

INST ALLASJON 

_& ii•#MM41
Turbo-V styreenheten leveres med str0mkabel med 
tre ledere og godkjent st0psel i henhold til 
internasjonale standarder. Bruk kun den vedlagte 
strnmkabelen. St0pslet ma kun benyttes i en 
veggkontakt som har tilfredsstillende jording, slik at 
faren for str0mst0t kan unngas. 
Spenningen inne i styreenheten kan na h0ye verdier 
og kan f0re til alvorlige skader og d0dsfall. Kople 
alltid strnmkabelen fra str0mnettet f0r alle 
installasjons- eller vedlikeholdsarbeider som utfeires 
pa styreenheten. 

MERK 

Turbo-V styreenheten kan installeres p/J et bord el/er 
inne i et passende stativ. Uansett slJ mlJ kjg/eluften 
kunne sirkulere fritt rundt apparatet. 
lkke installer el/er bruk styreenheten i mfljger som 
utsettes for regn, sne el/er is, stev, aggressive 
gasser, eksplosjonsfarlige mi/jeer el/er i mi/jeer med 
stor brannfare. 

Under bruk ma f0lgende forhold respekteres: 
• temperatur: fra 0 ° C ti1 +40 ° C
• relativ fuktighet: 0 • 95% (uten kondens)
Pumpen og styreenheten tilkoptes den spesielle
kabelen som leveres sammen med styreenheten.

MERK 

Styreenheten model/ 969-9461 og 969-9561
leveres med kabel for tilkopling av pumpen allerede 
fastmontert pA styreenhetens bakside. 

Nar det gjelder andre tilkoplinger og installasjon av 
ekstrautstyr vises det til avsnittet "Technical 
Information". 

BRUK 

Dette avsnittet beskriver de viktigste 
driftsmomentene. For en detaljert beskrivelse samt 
moment som omfatter tilkoplinger eller ekstrautstyr 
vises det tit avsnittet "USE" i vedlegget "Technical 
Information". 
F,H styreenheten tas i bruk b,1ir samtlige elektriske 
og pneumatiske tilkoplinger gj0res. Les 
brukerveiledningen for Turbo-V pumpen som er 
tilkoplet far Turbo-V styreenheten brukes. 

_& ii•#fo:¥'41
Dersom pumpen er installert pa et bord ma du 
kontrollere at pumpen star st0tt. Dette er viktig for a 
forhindre skader pti apparatet og pti personer. 
Dersom inngangsflensen hverken er tilkoplet 
systemet eller dersom den er blokkert av laseflensen 
mti Turbo-V pumpen aldri startes opp. 

Kontroller, indikatorer og kontakter pil styreenheten 

Figurene pa de neste sidene viser styrepanelet til 
styreenheten samt tilkoplingspanelet. 
For ytterligere informasjon vises det til vedlegget 
"Technical Information". 

INSTRUKSJONER FOR BRUK 

Starte styreenheten 

Styreenheten startes ved ti sette strnmkabelen i 
veggkontakten. Sett hovedbryteren pti bakpanelet 
pa ON. 

MERK 

Forvakuum-pumpen og Turbo-V-pumpen mlJ fungere 
sammen. 

Starte pumpen 

Pumpen startes ved ti trykke pa knappen ST ART pa 
styreenhetens frontpanel. 

Stoppe pumpen 

Pumpen stoppes ved a trykke pti knappen STOPP 
pa styreenhetens frontpanel. 

VEDLIKEHOLD 

Turbo-V 1800 seriens styreenheter er 
vedlikeholdsfrie. Alt arbeid pa styreenheten ma kun 
utfares av autorisert personell. 

Dersom styreenheten stanser, ma du ta kontakt med 
Varians reparasjonservice 
avanserte bytteservice, som 
styreenheter til erstatning 

styreenheten. 

eller med Varians 

kan tilby overhatte 
for den 0delagte 

_& ibi.J¼i,M41
F0r noe arbeid utf0res pa styreenheten, mti den 
frakoples strnmnettet. 

Dersom en styreenhet skal kasseres, ma dette skje i 
henhold til nasjonale bestemmelser. 

FEILMELDINGER 

Nar det oppstar visse feil viser selvdiagnosekretsen i 
styreenheten den aktuetle feilmeldingen ( 1 -sifret 
feilkode fra O tit 61 pa displayet. De aktuelle 
feilmeldingene fremgtir av tabellen i stutten av dette 
kapittelet. 



1. Trykknapp for valg av START, STOPP eller
RESET. Bryteren starter Turbo-V pumpen etter
en bestemt forsinkelse n!r den trykkes ned.
Trykk en gang til p! denne knappen for A bryte
strnmmen til pumpen og stoppe den (uansett
rotasjonshastighet}. ST ART /STOPP-bryteren
brukes ogs! for A tilbakestille pumpen etter en
feilsituasjon.

2. Trykknapp for innstilling av LAV HASTIGHET
drift. Trykk p! knappen en gang for at pumpen
ska! rotere med 2/3 av nominell hastighet. 

3. Trykknapp for drift av VARMER. N!r denne
bryteren aktiveres f!r effektkontakten (J21)
strnm for S forsyne varmebAndet nAr pumpen er i 

drift. 
4. Effektdisplay. Displayet viser pumpens 

str121mforbruk. Displayet omfatter tolv LED'er: 
den f121rste LED'en tennes med ca. 70 W. 
Strnmforbruket er normalt n&r den femte LED'en 
tennes (ca. 240 W). N!r den siste LED'en tennes 
har str121mforbruket n&dd opp til ca. 540 W. 

BRUKERVEILEDN/NG 

5. Frekvensdisplay. Displayet omfatter tolv 
LED'er og viser styreenhetens 
utgangsfrekvens: den f0rste LED'en tennes n&r 
utgangsfrekvensen er p& ca. 30% av nominell 
verdi ( 135 Hz), mens den siste LED'en tennes, 
n!r frekvensen er p.§ 90% av nominell verdi 
(405 Hz). 

6. Generell LED. Denne LED'en viser at pumpen
er stanset p& grunn av en driftsforstyrrelse.

7. RPM display. Displayet viser pumpens 
nominelle rotasjonshastighet, delt med 1000. 

8. Feildisplay. Feildisplayet viser 1-sifrede 
feilkoder, som viser en driftsforstyrrelse pill 
pumpen eller styreenheten. Feilmeldingene er 
listet opp i siste tabellen i dette avsnittet. 

9. Tidtaker. Tidtakeren angir Turbo-V arbeidstid
og er ikke relatert til nettfrekvensen. 

Frontpane/et pll styreenheten 969-9461 og 969-9561 



BRUKERVEILEDNJNG 
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1. F1 sikring for Varmeb�ndet 6. Effektkontakt (J21)

2. Kj0levifte 7. Hovedbryter

3. F2 sikring for Turbo-V pumpen 8. ldentifikasjonsskilt

4. Strnmuttak for Turbo-V pumpen 9. Jordtilkopling
10. Strnmkabel5. Tilkoplingskontakt for logiske signaler

Bakpanelet pA styreenheten 969-9461 og 969-9561 

FEILKODE BESKRIVELSE FORHOLDSREGEL 

0 Overbelastning ved oppstart. Kontroller om pumpens rotor kan 
Pumpens str0mforbruk er h0yere enn rotere fritt. 
21 A i l0pet av oppstart. 

1 Overtid. Kontroller om systemet lekker. 
Pumpen har ikke n�dd 7 KRPM i l0pet 
av 6 minutter fra start. 

2 Overbelastning. Kontroller om pumpens rotor kan 
Pumpens strnmforbruk er h0yere enn rotere fritt. Kontroller om systemet 
7,2 A etter oppstart. lekker. 

3 Overfrek vens. Ta kontakt med Varian. 
Styreenhetens utgangsfrekvens er 
h0yere enn 6% av den nominelle 
frekvensen. 

4 Overoppheting av styreenheten. Vent til temperaturen synker under 
Temperaturen pA effekttransformatoren terskelverdien. 
er over 90 °C, eller temperaturen pA 
PCB-kortets kj0lelegeme er over 60 °C. 

5 Overoppheting av pumpen. Vent til temperaturen synker under 
Temperaturen p� statoren til terskelverdien. 
motorpumpen er over 80 °C. 

6 Oversperming. Ta kontakt med Varian. 
DC utgangsspenningen overskrider 1 60 
V.



YLEISIA TIETOJA 

Tama laite on tarkoitettu ammattimaiseen kayttoon. 
Ennen laitteen kayttoonottoa kayttajan tulee lukea 
huolellisesti mukana seuraava kayttoohje seka kaikki 
muut Varianin toimittamat lisatiedot. Varian ei 
vastaa seurauksista, jotka johtuvat laitteen 
kayttoohjeiden taydellisesta tai osittaisesta 
laiminlyomisesta, ammattitaidottomien henkiloiden 
suorittamasta laitteen virheellisesta kaytosta, 
valtuuttamattomista toimenpiteista tai 
maakohtaisten saadosten ja normien vastaisesta 
kaytosta. Sarjan Turbo-V 1800 valvojat ovat 
kiinteista materiaaleista tehtyja taajuudenmuuntimia, 
jotka kykenevat itsemaarittelyyn ja itsesuojaukseen. 
Valvojat yllapitavat pumpun valvottua kiihdytysta 
lisaten taajuutta ja jannitetta vaiheittain, kunnes 
pumppu saavuttaa nimelliskiertonopeutensa. Nama 
jannite- ja taajuuspenkereet takaavat optimaalisen 
kiihdytyksen, jonka ansiosta menetykset ja jatot 
moottorissa ovat minimaalisia. 
Valvojat yhdistavat kaikki toiminnot, jotka ovat 
valttamattomia Turbo-V 1800 -sarjan pumpun 
automaattiselle toiminnalle. 
Apuliittimia kayttaen on mahdollista kayttaa kauko
ohjattua pumpun kaynnistysta ja pysahdysta, 
signaaleja, jotka ilmaisevat pumpun toimintatilan, 
esityhjennyspumpun kaynnistys- ja 
pysahdyssaatimia, veden virtauksen tai paineen 
saatelykatkaisijaa jne. Seuraavilla sivuilla on 
luettavissa tarpeelliset tiedot laitteen kayttajan 
turvallisuuden takaamiseksi laitteen kayton aikana. 
Yksityiskohtaiset tiedot loytyvat liitteesta "Tekniset 
tiedot". 

Tama kasikirja kayttaa seuraavia merkintoja: 

fil Mtid¥iM
Vaara-merkinnat saavat kayttajan huomion 
kiinnittymaan erityisiin toimintatapoihin, joiden 
seuraamatta jattaminen voi aiheuttaa vakavia 
henkilovaurioita. 

� HUOMIO! 

Huomio-merkinnat varoittavat toiminnoista, joiden 
laiminlyonti voi johtaa laitteen vaurioitumiseen. 

HUOM 

Huomautukset sisaltiiviit tiirkeiia tekstistii otettua 

tietoa. 

KA YTTOOHJEET 

VARASTOINTI 

Valvojien kuljetuksen ja varastoinnin aikana tulevat 
seuraavat ymparistovaatimukset olla taytettyina: 
• lampotila: -20° C ja + 70 °C valilla
• suhteellinen kosteus: 0 - 95% {ilman lauhdetta}

VALMISTELUT ASENNUSTA VARTEN 

Valvoja toimitetaan erityisessa suojaavassa 
pakkauksessa. Mikati havaitsette mahdollisesti 
kuljetuksen aikana sattuneita vaurioita, ottakaa 
yhteys paikalliseen myyntitoimistoon. Pakkauksen 
purkamisen yhteydessa huolehtikaa, etta valvoja ei 
paase putoamaan ja valttakaa sen joutumista iskujen 
kohteeksi. Alkaa jattako pakkausta ymparistoon. 
Materiaali voidaan kokonaisuudessaan kierrattaa ja 
se vastaa EU:n direktiivia 85/399 ympariston 
suojelusta. 

Valvojan pakkaus 

Jokainen valvoja on Varianilla saadetty tietylle 
sahkojannitteelle: 
• malli 969-9461 saadetty 220 vaihtovirta
• malli 969-9561 saadetty 120 vaihtovirta



KAYTTOOHJEET 

ASENNUS 
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Turbo-V -valvoja toimitetaan kayttajan 
turvallisuuden takaamiseksi kolmijohtoisella 
sahkokaapelilla, jonka pistoke on kansainvalisesti 
hyvaksytty. Kayttakaa aina tata kaapelia ja 
asettakaa pistoke riittavasti maadoitettuun 
pistorasiaan, jotta sahk6iskuilta valtytaan. 
Valvojan sisalla syntyy korkeajannitetta, joka voi 
aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman. 
Ennen minkatahansa valvojan huolto- tai 
asennustoimenpiteen suorittamista, irrottakaa 
valvoja sahkoverkosta. 

HUOM 

Turbo-V valvoja voidaan asentaa poydiin piiiille tai 
siihen tarkoitukseen sopivan hy//yn sisiiiin. Joka 
tapauksessa huolehtikaa siitii, ettii riittiivii 
jiillhdytysilma piiiisee vapaasti kiertiimaiin laitteen 
sisal/a. 
Alkali asentako ja/tai kayttako vatvojaa tiloissa, 
joissa se joutuu alttiiksi ympiiristotekijoi!le (sade, 
1aa, lumiJ, poly/le, syovyttaville kaasuille, 
rajahdysalttiissa ymparistossa tai tiloissa, joissa 
paloriski on suuri. 

Toiminnan aikana tulee noudattaa seuraavia 
ymparist6oloja koskevia saantoja: 
• lampotila: 0 ° C ja +40 ° C valilla
• suhteellinen kosteus: O - 95% valilla (ilman 

lauhdetta) 
Valvojaa kytkettaessa sille tarkoitettuun pumppuun 
kayttakaa valvojalle tarkoitettua erityiskaapelia. 

HUOM 

Va/vojamalleissa 969-9461 ja 969-9561 on pumpun 
liitoskaapeli kiinnitettynii itse valvojan takaosan 
paneeliin. 

Yllamainittujen ja muiden kytkentojen seka 
valinnaisten l isalaitteiden asennusten 
suorittamiseksi, katsokaa yksityiskohtaisia 
tietoja l i itteessa "Tekniset tiedot". 

KAYTTO 

Tahan kappaleeseen on kirjattu tarkeimmat 
kayttotoimenpiteet. Tarkempia lisatietoja seka 
valinnaisia lisalaitteita ja niiden kytkentoja koskevien 
toimenpiteiden suorittamista kasittavia tietoja loydatte 
kappaleesta "Kaytto", joka on "Tekniset tiedot"
kappaleen liitteena. 
Ennen Turbo-V valvojan kayttoa suorittakaa kaikki 
tyhjioputkijohto• ja sahk6kytkennat seuraten 
kytkettavan Turbo-V pumpun kayttoohjeita. 

ffi -ifuidtW
Mikali pumppu on asetettu p6ydalle, varmistakaa 
etta se on vakaa. Nain valtytaan vahingoilta ihmisille 
seka itse koneelle. 
Alkaa myoskaan kayttak6 pumppua, mikali 
sisaantulon laippaa ei ole kytketty jarjestelmaan tai 
mikali sita ei ole suljettu laippasulkijalla. 

Valvojan saatimet, osoittimet ja liittimet 

Seuraavilla sivuilla on esitelty Valvojan valvontapaneeli 
ja yhteyspaneeli. 
Tarkempia lisatietoja saatte kappaleesta "Tekniset 
Tiedot". 

KA YTTOTOIMENPITEET 

Valvojan kaynnistys 

Valvoja kaynnistetaan asettamalla virtakaapeli 
pistorasiaan ja painamalla paavirtakatkaisin koneen 
takapaneelissa asentoon ON. 

HUOM 

Esityhjennyspumppu ja Turbo-V pumppu voidaan 
kaynnistaii samanaikaisesti. 

Pumpun kaynnistys 

Pumppu kaynnistetaan painamalla valvojan 
etupaneelissa olevaa START painonappia. 

Pumpun pysayttaminen 

Pumppu pysliytetlian painamalla 
etupaneelissa olevaa STOP painonappia. 

HUOLTO 

valvojan 

Turbo-V1800 sarjan valvojat eivat kaipaa 
minkaanlaista huoltoa. Mahdolliset valvojaan 
tehtavat toimenpiteet tulee jlittaa aina valtuutetun 
henkilon tehtaviksi. 

Toimintahairion sattuessa on mahdollista kayttlili 
Varianin korjauspalvelua. Vaihtovalvoja on 
saatavissa ennakkovaihtona Varianin kautta. 

;:.., MU,JA;ti& � flA T 

Ennen minkatahansa valvojaan tehtavan toimenpiteen 
suorittamista irrottakaa sahkokaapeli pistorasiasta. 

Mikali pumppu taytyy romuttaa, toimikaa sen 
havittamisessa kansallisten saadosten ja normien 
maariiamalla tavalla. 

VIRHEKOODIT 

Joidenkin toimintahairioiden yhteydessa valvojan 
itsemiiarittelypiiri analysoi virheen koodeina 0-6, 
jotka nakyvat virhekoodiyksikkona vikanayttossa. 
Virhekoodit on kuvailtu luvun loppuun sijoitetussa 
taulukossa. 



1. KAYNNISTYKSEN, PYSAYTYKSEN JA 
UUDELLEEN ASETUKSEN kaskyjen painonappi. 
Painettaessa painonappi kaynnistaa Turbo-V -
pumpun muutaman sekunnin viiveella. Kun 
painonappi vapautetaan, se katkaisee virran 
pumpusta ja pysayttaa sen (riippumatta 
kiertonopeudesta). START/STOP 

2. Painonappia kaytetaan myos asettamaan 
pumpun valvoja uudelleen toimintahairion 
jalkeen. 

3. MATALA NOPEUS -moodin valintaan kaytettava
painonappi. Painettaessa tata painonappia
pumppu kiertaa noin 2/3 nimellisnopeudesta.

4. LAMMITYS-toiminnon painonappi. Painettaessa
tata painonappia verkkoliitannan pistorasian
(J21) ulostulojannite (sama arvo kuin
paajohdolla) antaa tehoa lammityshihnalle, kun
pumppu on toiminnassa.

5. Tehan naytto. Naytto osoittaa pumpun vetaman
tehon. Se muodostuu 12 LED-valosta;
ensimmamen LED syttyy osoittamaan noin
70W:a. Viidennen LED:n syttyminen osoittaa
normaalia tehoa (noin 240 W). Kun teho on noin
540 W:a, syttyy viimeinen LED.

KA YTTtJOHJEET 

5. Taajuusnaytto. Naytti:i muodostuu 12 LED
valosta ja osoittaa valvojan ulostulotaajuutta.
Ensimmaisen LED:in syttyessa ulostulotaajuus
on 30% nimellisarvosta ( 135 Hz). Viimeisen
LED:in syttyessa taajuus on 90%
nimellistaajuudesta (405 Hz).

6. Ylikuormituksen LED. LED osoittaa, etta
pumppu on pysahtynyt vian vuoksi.

7. APM-naytti:i. Tama naytto osoittaa pumpun
nimelliskiertonopeuden 1000 jaettuna.

8. Vikanaytto. Vikanaytto muodostuu
yksittaisvirhekoodista, joka osoittaa pumpun
tai valvojan toimintahairii:ita. Virhekoodit 
li:iytyvat ta man kappaleen viimeisesta 
taulukosta. 

9. Aikalaskija. Mittari osoittaa Turbo-V -pumpun
toiminta-ajan eika ole riippuvainen paajohdon
taajuudesta.

Valvojien 969-9461 ja 969-9561 etupaneeli 



KAYTTOOHJEET 

1. F1 Uimmityshihnan sulake

2. Jaiihdytystuuletin

3. F2 Turbo-V pumpun sulake

4. Turbo-V pumpun pistorasia

8 

6. Tehon verkkoliitannan pistorasia (J21)

7. Paiipiirikatkaisin

8. Tunnistustaatta

5. Loogisen verkkoliitiinnan pistorasia

9. Maadoitusliitin

10. Verkkokaapeli

Valvojien 969-9461 ja 969-9561 takapaneeli 

VIRHEKOODI VIKA K ORJAUSTOIMENPITEET 

0 Ylikuormitus kiiynnistyksen aikana. Tarkistakaa, ettii pumpun roottori 

Pumpun virta ylittaii 21 A pyorii vapaasti 

kaynnistyksen aikana. 

1 Yliaika. Tarkistakaa, ettii jiirjestelmassa ei 

Pumppu ei ote saavuttanut 7 KRPM - ole vuotoja. 

nopeutta 6 minuutin sisallii 

kayn n istyksesta. 

2 Ylikuormitus. Tarkistakaa, etta pumpun roottori 

Pumpun virta ytittaa 7, 2 A pyorii vapaasti. Tarkistakaa, etta 
kiiynnistysajan jalkeen. jarjestelmassa ei ole vuotoja. 

3 Ylitaajuus. Valvojan ulostulotaajuus Kaantykaa Varian huoltopalvelun 
ylittaii 6% nimellistaajuudesta. puoleen. 

4 Valvojan ylikuumeneminen. Odottakaa, etta lampotila putoaa 
Tehomuuntajan lampotila on ylittanyt kynnysarvon alapuolelle. 
90°C, tai teho-PCB-kortin 

jaiihdytyslevy on ylittanyt 60 °C. 

5 Pumpun ylikuumeneminen. Pumpun Odottakaa, etta lampotila putoaa 
moottorin staattorin lampotila on kynnysarvon alapuolelle. 
ylittanyt 80°C. 

6 Ylijannite. DC ulostulojannite ylittiia Kiiantykiiii Varian huoltopalvelun 
160 V. puoleen. 



fENI KEh IlAHPOcf>OPI Eh 

AuTTJ T] O"OOKEUT} 1TpooplCnat yw rnayyEAµUTLKT) 
XPJlO"TJ. 0 XP170"TT]I;; ea 1TpE1TEL va 8taf36.on 
1TpOOEICTLKd Tlc; o8r)YlEc; TOU 1TapwvTOc; EYXEtprntou 
08T]ytwv Kal 01TOta8Tj1TOTE d)..)..T) 1Tpoo0ETT] 1TAT]po(/iopla 
1Tou Blvn TJ Varian, 1Tptv a1T6 TT] XPT]0tµo1TolT]O"T] TT]< 
auoKE'lJl1<;. H Varian &v <j)ipn rnµla Eu%VT] ooov 
aqiopd TT]V OALKT) ii µEplKT) a0ETT]O"T] T(l)V o8T]ytwv, TT]V 
aKaTdAAT]AT] XPTJO"TJ EK µlpoui; avErnal&UTou 
,rpoowmKou, µ11 d;ourno8oTT]µEVE<; rnEµf3donc; ii 
XP170"TJ 'ITOU &v ouµqxuvd µE Ttc; nBtKk E6VLKEC: 
8LUTa.enc;. 
Ot EAEyKTE< (controller) TT]< onpdc; Turbo-V1800 
dvm µETaTpo'ITEk ouxv6TT]Tac;, irpayµaTO'ITOtT]µfoot 
[LE OUOTaTLKU OE OTEpET) KaTcl.crTaO"T] KaL µE 
auTo8wyVWOTLKT) KaL aUT01TpoO"TaTE\!TLKT) lKaVOTT]TU. 
Ot EAEyKTEc; 8LUTT]pDUV µla EMyx6µEVT] ElTLTCIXUVO"TJ 
TT]< avrMa,; faaµfoou µlac; crm8LUKT)< aue110"TJ< TT]< 
cruxv6TTJTac; Kat Tou f30ATdC µtxpt aUTTJ va ¢Ta.on 
O"E µla TaXUTTJTU KUVOVLaµou 1TEpLOTpo<f>fic;. AUTE< OL 
Tµi,µaTLKE<: a�11on,; ouxv6TT]Tac; Km f3oha.C 
ceaa<f>aMCovv µla /3EATLCTTT] ETTL TUXUVO"TJ µE EAa.XLCTTEc; 
amii>..ncc; Kat (j)eoptc; CTTOV KLVf)TTJpa. Ot EAE-yKTEc; 
EVowµaTwVOUV 6Aa Ta a,rapalTT]TU KUKAwµaTa. yw 
TT]V auT6µaTT] AEL Toupyla Twv aVTALWV TT]C: anpa.c; 
Turbo-V 1800. b.mµfoou µlac; f3oTJ6f)TtKT)t; auv&O"T]c; 
dvm 8La6ErnµEc; oL e:vToAEc; yw TT]V lvaVO"T] Km TO 
aTaµaTT]µa TT]<; avTMac; CL1TO atr6aTUO"T] Kat TU 
oiiµa.Ta 1TOU Ev8ELKVUOUV TT]V ElTLXELPTJO'LUKT) 
KaTacrTaO"T] TT]<; avrMac;. hTt<; E1r6µe:vcc; ,rapaypa.qiouc; 
ava(f>tpovTO.L 6Mc; ot a,rapalTT]TEc; TTAT]poqiople:c; 11ou 
Eyyuouvrat TT]V aoqxiAna TOU XELPLCTTTJ 11'.UTO. TT] 
8LdpKna TT]C: XPTJO"tµo1TolT]O"T]< TT]< auaKE'lJl1<;. 
ArnTOµEpEk 1TAT]po(/ioplEc; 8lvovmt crTo ,rapa.pTT]µa 
"TEXVLKEC TIAT]poqioplEc;". ("Technical Information") 

AUT6 TO Eyxnpl8to XP1lO"Lµ01TOlEL TOU<; UKOAOU6ouc; 
cruµf3aTLKOlJ<; opouc;: 

ffi •l•ltlMII
Ot EV&lenc; KLV8uvou EAICUOUV TT]V ,rpooo.xfi TOU 
xnptcrTTJ aE µla 8w8LKacrla tj aE µla n8LKT) Epyaofo 

T] 011ola av &v EKTEAECTTd O"W<JTCl, ea µ1TopoucrE va
1TpoKaAE<JEL ao�pk 1Tpoowmicl,; f3M/3E<;. 

� IJPOLOXH! 

OL EV&teEL<; rrpocroxfi< Eµq,avlCoVTm 1TpLV am'> TL<; 
8UL8LKUCTLEt; OL 01rolE<;, av Bev TT]pT]6ouv, ea

µ11opouaciv va rrpoicaMcrouv 13M.f3E<; O'TT] Ol.JaKEUT}. 

ZHMElilZH 

Ot OTJµflwaett;' 1Tcpdxow OTJµavnKlt:" rrA17po¢Jopiet;" 
rrov txovv a.rrourraa,d arr6 m Kdµom. 

OLJHI'l EZ XPHZHZ 

AI1O0HKEYhH 

KaTa TT] 8LtlpKEL<L TT]< µnwj>opa.c; Kat TT]< 
<mo6iJKEUO"T]< Twv EAEYll'.T(�v 1TpE1TEL va TT]pouvrm m 
aK6AOu0Ec; 1TEptf3aAA.oVTlll'.E<; ouv0iJKE<: 
• 0EpµoKpaala: a,r6 -20 °C we; + 70 ° C

• crxntKT) uypaala: 0 - 95% (acruµm'.JKVwTT] I

IlPOETOIMAhlA rIA THN ErKATALTALH 

0 EAE-yKTTJ<; 1TpoµT]0EUETat aE µla n8LKT) 
TTpooTaTEUTLKT) ouoKEuaala • av umipxouv Ev8dc;nc; 
f3Mf3T]c; TTOU ea µrropouaav va txovv TTpDKAT]6d Ka.Ta 
TT] 8t6.PKna. TT]C: µnaqiopa.c;, tpxrnTE OE rna<f>fi µE 
TO TOTTLK6 Tµfiµa TTWATJCTEWV. KaTa. TT] 8LdpKna Tou 
avolyµaTo,; TT]< ouoKEuaalac;, 8waTE t8La.lTEPTJ 
rrpooox-fi c�aTE va µT]V acf.,€6d Kat rrton o EAEYKTTJ<; 
Kat va µT]v U1TOOTEl XTUlTT)µaTa. Mriv EyKaTaAd TTETE 

TT] CTOOKEUacrla oTo rrcpt/3d)..)..ov. To UALK6 
UVUKUKAwVETUL 1TAT\pulc; KUL UVTUTTOKplvnm O"TT]V 
08Tjyla TT]< E.O.K. 85/399 yta TTJ 8La.(f>uAae,, TOU 
TTEplf3aAAOVTOC. 

Ka.BE EAEYKTTJ<; rrpoµriBEunm a116 TT] Varian 

11po8taTE8Etµfooc ytci µla KaTTota TUO"T]: 
• To µovrim 969-9461 yw 220 Vac 

• TO µovrl>..o 969-9561 yta 120 Vac



O.JHI'l EZ XPHZHZ 

EfKATAETAEH 

ffi •ffiiiiM
0 €AE)'KTTJC e,Po8tci(nm µe tvu.v ayc,.yy6 
Tpo,f>o86TT101ic;; TpLWV KaN.llB(t.iv µe- tv<t </)Le;; 
Ej'KEKpLµtvo OE 8Lc0vtc;; ETTLTTE8o. Xprimµo1TOL€LTE 
TTciVTOTE UUTOV TOV aywy6 Tpoqio86TTjOTJC Km 0h€T€ 
To ¢>LC ac µla 1Tpl(a µE µla KaTciMTJATJ 01'.lv&ari 
µci(ac;; WOTE va a1To<f>cvyxeouv TJA€KTpLKEC EKKEVW<J€LC. 
°ETo eacuTEpLK6 Tou EAE)'KTTJ avaTTTucrcrovTm utJrriXEc;; 
TU.<Jflc;; TTOU µ1Topouv va </.>ipouv ao(3aptc:;; f3M.pcc;; Tl TO 
ecivaTo. OpLv va EKTEAE<JETE 01Tma8T)1TOT£ cTTLXELPTJOTJ 
€j'KaTUOTaOTJC Tl OUVTTJPTJOTJC TOU €A€j'KTT), 
a1T001JV8E<JT€ TOV a1T6 TTjV TTpl(a Tpo</)o86TTjOTJC. 

ZHMEIOZH 

0 ck"rKnjt; µ1ropd va crKaracrra0d c1rdw1 ac Iva 
rpatrl(i ,j o-ro ca&;rcptK6 cvoc ct8tKOV {JaXK {pd¢t). 
M Kafk 1Tcpl1TT&X71] 1Tpi1Tfl O alpat; 1/J{;fTJt;' va µtropd 
va KVKAoif>opd cAd1fkpa rup(,} arr6 TO µT}xaviaµ6. 
MT]v eyKaraardTf" ovTf" va XPTJOZµo1rotdTc rov 
cAcrKnj at" xwpozx: cKTc0ctµlvozx: ac aTµ0<7¢,atptKok 
trapdyovnt; (f3pox,j, trciyo, xi6vt), UKOVEC:, XT]µtKci 
alpta, 0c xu5pov,; 01TOV ll1Tapxfl K{v8woc; iKpT](T}t; TJ 
K{v8woc trupKartdt:. 

KaTcl TTl 8La.pKna TTjC Afl Toupy[ac;; rrpirrn va 
cref3ci.(oVTm OL aK6Xou0Ec;; m:pLf:\aMovTLKEC cruv0T)KEc;;: 
• 0epµoKpacr[a: OTTO 0 °C Wt:; + 40 ° C 

• <JXETLKT) vypacrla: 0 95% (aauµrrUKVCuTTj). 
rw TTl auv&ari TOU EAcj'KTIJ µE TTl crxeTLKT) avTMa 
XPTJCTLµOTTOLcL Te TOV n8LK6 Clj'(llj'O TOU t8wu TO\! 
€Afj'KTTJ. 

ZHMEIOZEIZ 

Ot df"rnlt;; µovrl;J.a 969-[}461 Kat 96/{)56/

rrpoµT]fk6oVTat µc TO 8t.K6 TOVt; ay&yYO avv8c(7T]t; 
OTTJV avrMa. 

rw TLC ciMec; cruv8ianc;; KaL TTjV eyKaTciaTaOTJ Twv 
rrpompETLKWV a�€(J'Q\)(Lp, (3AETT€T€ TO rrapapTµT}µa 
"TEXVLKEc;; OXripo,Popf.ec;;·. !"Technical Information") 

XPHEH 

u auTfiv TTjV rrap<l.ypa</.>o avaq;,lpovmL OL KVpLwTepec;; 
cmxnprimaKEC 8w8LKaa(e-c;;. fw rraparrcivrn 
AETTTOltEpELEt; Km yta 8La8LKncriEc;; rrov efLTTAEKOUV 
aw&onc;; Tl L8Laf.Te-pa optional, ava</.>e-poaa<l'Tc <1TTjV 
rrapa.ypaq:,o "XMari· (" Use" I Tfjt; em¢vlli8ac; 
"TeXVtKEt; nX-ripo,f>op(Ec;;".
flpLV VCL XPTJCTLµOTTOLT)OETE TOV EA€j'KT11 
TTp(L YllaTOTTotd TE (JAE c;; TLC llAf KTpLKEc; l((tl 

rrvEvµaTLKEc; cruv&crnc;; Km <tvmjxf pccrTE crTO 
qxnpl8w TTjC CTUV8EµEVfjC CLVTMac;. 

ffi ilNfHMM 
fw TllV cmnq,uyfi /3AU!x6v CT€ TTf)(lOfuTTa Km crTO 
µT]XCLVLaµ6, cJTTjV m:p( TTTlll<J'fj CTTT]V OTTOl.{1 TJ UVTAi(t 
dvm CTTfjpL y11iv11 ETTavrn CT€ 6•n Tpcmi(L 
mynupEVTE'.I.TE <1TL dvm aTa6epo1TOL1iµivi1. Mri 0ETETE 
TTOTf CTC: Ml Tovpy(ct TfjV cu•TAl<1 m, TJ q:,NivT(<t 
nnl,8ou &v dvm auv8q1lv11 CTTo CToon11w. fi &v 
Elvm KAflITTl) ILE Tq <j)A<h'T(<t KAna[µarnc;. 

�TLC aK6Xou0ec;; crEM&c; a1T€LKOL-t(ov-rm o rrlvaKac;; 
8wl1C11rn1c;; TO\! EAE)'KTTJ KUL Ta TTAalcrw 8wm'.iv8ecrrJ<;. 
rw µeyUAUTEpEC A€1TTOµEp€LEC avaq:,lpccrTE crTO 
rru.p<l.pTTjµa ("Technical Information•). 

AIAAIKAEIEE XPHEHE 

'Evauari TOU EAcYKTfJ 
rw va avci<Jine- TOV EAE)'KTT) dvm apKeT6 va SEaeTe 
Tov ayw-y6 Tpo<P086TT1aric;; <JTTjV TTpl(a mu TJAEKTpLKOU 
8LKTUO\J Km va ¢>€PETE TO 8taKOTTTTj OTfj etari ON. 

ZHMEIOZH 

H avr,l{a Kat TJ avrAla Tvp/3d· µ1ropovv va rc0ovv ac 
KfVT]G'T] avyxpovu;t;. 

EKKLVT'JOTJ Tr)t; avTMac:;; 
rLa va 0EcrETE (J€ KLVTJOTJ TfjV av-rX(a 1TpE1T€L va 
mlacTe To KOuµTTl START Tou µTTpocrTLvou rrlvm:a. 

�Ta�LdTfjµa TTjt; avTMac;; 
rw va aTaµaTTJ<l'ETE TTjV aVTMa 1TpETTfl va mlaeTE 
TO Kouµrr[ STOP Tou µrrpocrTLvou 1T[va1<a. 

MANEYNTHPHEH 

OL € AE)'KTEt; TTjl; 
XPfLu(oVTaL rn11(a 
nrt11f3aari TTPf:TTEL va 
1TpOOWTTLKO. 

crnpci.c;; Turbo-V1800 8E 
<l'UVTT)pT]OTJ , 01TOLCt8Tj1TOT€ 
yf.veTm a1T6 n8LKEVµivo 

u TTEpl TTTWffil f3Mf3ric;; cLl'OL 8uvaT6 va rnw<f>cXri0d TE 
TTjC vrrripcaf.ac;; ema1<1:uwv Varian fi Tou "Varian 
adv a need exchange service", 1Tov ETTL TpETTfl va aac;; 
E�acrq:,aM(nE foac;; EVLcrxuµivoc; eAEyKTT)t; ac 
avnKaTcicrTaOTJ avTou rrov E(vm ae (3Mf3TJ. 

&ilw►w 
TTpLv va TTpayµaToTTOL T)OETE 01Tota811TT0Te ETTiµ(3aari 
crTov eAE)'KTTJ aTTocruv&aTE Tov ayl,.yy6 Tpo¢o86Tf]OTJC. 

Orrma8T)TTOT€ <l'TLyµtj 1Tpirrn va 8LaXu0el foac;; 
c AEyKTT]t;, TTpof3al VET€ OTTjV e �ciX.rn/n\ TOV CTE/36µevm 
TLC: €L8iKEt; E0vlKEc;; 8Lcncienc;;. 

MHNYMATA AA0OY� 

ie µcpLKEt; TTEpL lTTc:ionc;; l3Mf3ric; Ta KUKN�µnTu 
(WTo8La.yvcua1w TOU €Af)'KTTJ rrapmXJLa.(ow µepLK01Jc;; 
K(u8LKo'k M0ouc;; rrov eK0ETOVTUL <l'TTjV TaµrriXa rrov 
,Plpnm CTTO TEAOc;; TOV Kcq:>aA<tlou. 



I. Kouµn-t -yw. TT]V fv!:1£01) TWV EVTO>.wv START,

STOP, RESET. AuT6c o 6taKOTITTJC elTEL crE
KlVTJITT) TTJV avTMa µETci µEplKci 8£UTEp6krna
Ka0ucrTfpTJITT)C. TilE(OVTat:;. eavci TO KOUµTil
cnaµa-rd Tl aVTXia. To 1couµm START/STOP

XPT]crLµOTIOld Tal E1TLITT)C 'YlU TT]V €KT€ MITT) TOU 
RESET TOU EM'y'KTT). 

2. KouµTI( -yLa TT]V rnLXo-yfi Tou Tp61Tou LOW

SPEED. 'Omv EVEp-yoTioldTm, ri avT:Xfo
1TEplcrpEqlETCLl TIE pt 1TOU crTa 600 Tp( Ta TT]C
ovoµacrTLKTJC TaXU117Tac. Tiu/(ovTciC TO aK6µa µta
qiopd a1TEVEp-yo1TOL€l Tm o Tp61T0t:;. LOW SPEED.

3. KouµTil -yLa TT]V EVEp-yoTioLT]ITT) TT]C XnToup-ylac; 
HEATER. TTLl(ovm.c; To Kot1µ1Tt ri Tcicr17 E�68ou
(TT]c; lfaac; TLµ17c; TT]C,: Tpoqio86TT]ITT)d dvm
1Tapoooa OTT] m'.iv6EITT) J21 'y'lU Va Tpo<p08oTI7crEL 
To 0EpµavTfipa EVW ri avThla dvm OE 8paITT). 

4. Display u:rxvoc;. To display rnL6nKvvn TTJV
aTiopprnpT)µEVT] a1T6 TT]V aVTXla LOXV, :EwlcrTaTm 
OE 8w&ica L.E.D. To TipwTO L.E.D. cpluTL(nm crE 
iTEp( 1TOU 70 W. H ovoµacrTlKTJ Lcrxvc; dvm opaTfi 
oTav TO TIEµTITO L.E.D. dvm avaµtvo (crE 
TIEptTrou 240 Wl Km To TEMUTato L.E.D. dvm 
EVEp-y6 Mav T\ wxvt; <tmivn 1TEpl1TOU CJ€ 540 w.

0.1HI'I £,l; XPH,l;H,l; 

5. Display TTJC cruxv6TT]rnc. To display
cruvtcrTaTm OE 8w&Ka L.E.D. Km E1TL&LKVU€L
TT] cruxv6TTJTa E,68ou -rou EAE'}'KTT]. To TipwTO
L.E.D. dvm EVEp-y6 6rnv ri CJUXVOTTJTa EeoBou
cpTcivEL To 30% TT]C ovoµacrTLKTJC nµ17c; I 135

Hz) Km To TEArn-rato L.E.D. dvm (/iwTtcrµbo
crTo 90% TT]c; ovoµaCJTLKfic; wxfuc; (405 Hz).

6. L.E.D. U1TEpqi6pTlITT)c;. AVT6 TO L.E.D.

EV6ELtcVU€L OTl T\ avTMa EXEL O'TaµaTficrn
aKoXov0wc; µta i3Mi3ric;.

7. Display RPM. AuT6 To display rnt6nKVU€L TTJV
rnxvTTJTa ovoµacrTLKT]C TIEpLO'Tpocpfic; TT]c;
aVTMac; 8LmpE:µtvric; Tipoc lOOO.

8. Display J3MJ3ric. To display J3Mi3ric; Elvm tvac
KwBLKOC M0ouc;, µovoiJJtjtplOC, TIOu EVOHKVUEL µla
600'.\EL rnup-yla CJTT]V aVTMa 1') O'Tov EAE-yKTTJ. Ol
KCiJOLKol M0ouc; dvm EKTE0nµlvOL OTTJV 
TaµTI.!:Xa CJTo TEAOt:;. auTov TOU KE<pa>.alou.

9. MnpT)TTJC TWV wpctlv Xnrnup-y(ac;. Au-roe; o 
6dKTT]c; Em8ELKVUEl To xp6vo Xn Toup-y(ac TT]C,:
aVT>.Lac;. AuToc; 6Ev txn CJXEITT) µe: Tll 
cruxv6TTJTa Tpo<p086TT]ITT)C. 

M11poa,1.v&; 11{//aKat; TvJ// d€yKTv5v 969{)461, 969{)561 



O.t:1HI'I EZ XPHZHZ 
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I. Ampcl.Ana F1 Tov 0Epµavn,pa. 6. hlJV&ClTJ Tpo{j,o86TTjCJTJC TOU 0Epµavn,pa (J21).

2. AvEµL0171pac �TJC. 7. t.La.KOTTTTJC TOU Kl!KAL0µUTOC TpoqioooTTjCJTJC. 
3. Amj,uAna F2 TTJC aVTMac Turbo-V. 8. ETLKETa E,;atcpl�(u<TI)C. 

4. Liiv&CJTJ TTJC avThlac Turbo-V. 
5. Liiv&CJTJ Twv CJTjµ6.Twv AO)'LKTjC. 

9. :Euv&CJTJ ydWCJTjc;. 
10. Aywy6c Tpo(j,oooTTjO-TJC. 

OmofJux: .,,.[,.,aKa,:; Tov EAErKrrj 969-9461 Kat 969-9561 

K0.6.1 K01: AA00'.fh TIEPirPA<f>H .6.IOP00TIKH ENEPfEIA 

0 Overload startup. E1raAT]0ElJETE CJTL 0 poTOpac; TT]C aVTAlac 
To pd.1µa 1TOV 1rapEXETm 0-TTJV aVTMa EXEL TI1 BvvaTOTTJTa va TTEpLO-TpE{j,ETUL 
,;rnEpva Ta 21 A KaT<L TI1 8L6.pKELa TT]C EAEu&-pa. 

'dxicrnc EKKLVllOlK. 
I Overtime. ETTaAT]0EVETE OTL TO O-VO-TT]µa &v EXEL 

H UVTAl.{L 8Ev EXEL (j,T6.on TCL 7 KRPM 6 UTTWAELEC. 

AETTTci µ.nci TI1V EKKtvncrn. 
2 Overload. ETTUAT]6EVETE OTL 0 poTOpac; TT]C aVThlac;; 

Mna. TI1 (j,a.crri Ell'.KLVJ'lO"T'JC TO pciiµa 1TOU EXEL TI1 8waT6TTJTa va lTEplO'TpE{j,ETaL 
lTCLfJEXETUL O'TT'JV avT>J.a <;ETTEpva. Ta 7,2A EAEWEpCl. ETTUAT]6E1JETE 6n To criicrTTJµa Br::v 

EYEL a1TWAELEC. 
3 Over-frequency. A TTOTavSd TE O'TT'JV UTIT)pE crta TEXVLKTjC 

H 0'1.)XV()TTjTU E,;68ou TOlJ E AE)'KTT) <;ETTEpVU j3ofi6nac;; TTJC Varian. 
TO 6 % TT'JC ovoµaO'TLIC11C OlJ)(VCJTTjT(l(;;. 

4 Controller over-temperature. ncpLµEVETE va ETTwTph/;n T] Sr::pµoicpacrla 
H &pµotcpacri.a TOV µnacrxriµaTLcrTTJ LCJ'XlJOC mo xaµriM cm6 TO l<aT(0Tcpo 6pLO. 
Elvm rwwTEPTJ a1r6 90 °C, TJ TJ &pµrnqmcrla 
TOU 8waTTa0t.ani TT]C tea rn XW/>TJClTJC LO-XlJOC 
,;rnEpva TOOC 6Q °C. 

5 Pump over-temperature. TicpL\L€VETE va ETTLITTpE(/JEL ri 0EpµoKpaofo 
H &pµotcpacr(a TOV crTriTopa TOU KUJf)TTjpU mo xaw1M a1r6 To K<ITWTEpo 6pto. 
TT]<' nVTAL(lC CE'll'EPV(l TOUC 80 ° C. 

6 Over-voltage. ATTOT(H'0ELTE O'TT'JV l!TIT)p€CTL(1 TEXVttcfic 
1-1 T<tClTJ E,;68ov Ernr::pvci Ta 160 V. �oTj&ta<; TT]C Varian. 



GENERAL INFORMATION 

This equipment is destined for use by professionals. 
The user should read this instruction manual and any 
other additional information supplied by Varian before 
operating the equipment. Varian will not be held 
responsible for any events occurring due to non
compliance, even partial, with these instructions. 
improper use by untrained people, non-authorized 
interference with the equipment or any action 
contrary to that provided for by specific national 
standards. The Turbo-V 1800 series controllers are 
solid-state, frequency converters with self-diagnostic 
and self-protection features. 
The controllers mantain a controlled acceleration of 
the pump by a gradual increase of frequency and 
voltage until the pump achieves its rated rotational 
speed. This voltage and frequency ramps ensure 
optimum acceleration with minimal losses and slip in 
the motor. 
They incorporate all the facilities required for the 
automatic operation of the Turbo-V 1800 pump 
series. 
Remote start/stop, pump status signals, forepump 
start/stop, interlock control (tor pressure switch, 
water flow switch. etc.) capability, are provided via 
auxiliary connectors. The following paragraphs 
contain all the information necessary to guarantee 
the safety of the operator when using the equipment. 
Detailed information is supplied in the appendix 
"Technical Information". 

This manual uses the following standard protocol: 

WARNING! 

The warning messages are for attracting the 
attention of the operator to a particular procedure or 
practice which, if not followed correctly, could lead 
to serious injury. 

(& CAUTION! 

The caution messages are displayed before 
procedures which. if not followed, could cause 
damage to the equipment. 

NOTE 

The notes contain important information taken from 

the text. 

INSTRUCTIONS FOR USE 

STORAGE 

When transporting and storing the controllers, the 
following environmental requirements should be 
satisfied: 
• temperature: from -20 °C to + 70 °C
• relative humidity: 0 - 95% (without condensation)

PREPARATION FOR INSTALLATION 

The controller is supplied in a special protective 

packing. If this shows signs of damage which may 
have occurred during transport, contact your local 
sales office. When unpacking the controller ensure 
that it is not dropped or subjected to any form of 
impact. Do not dispose of the packing materials in an 
unauthorized manner. The material is 100% 

recyclable and complies with EEC Directive 85/399. 

Controllers packing 

Each controller is factory set for a specific power 
supply: 
• model 969-9461 is factory set for 220 Vac

operation
• model 969-9561 is factory set for 120 Vac

operation



INSTALLATION 

WARNING! 

The Turbo-V controller is equipped with a 3-wire 
power cord and plug (internationally approved) f?r
user safety. Use this power cord and plug m 
conjunction with a properly grounded power socket 
to avoid electrical shock. 
High voltage developed in the controller can cause 
severe injury or death. Before servicing the unit, 
disconnect the input power cable. 

NOTE 

The Turbo-V controller can be used as a bench unit 

or a rack module, but it must be positioned so that 

free air can flow through the holes. 
Do not install or use the controller in an environment 

exposed to atmospheric agents (rain, snow, ice), 
dust, aggressive gases, or in explosive environments 
or those with a high fire risk. 

During operation, the following environmental 
conditions must be respected: 
• temperature: from O °C to +40 °C;
• relative humidity: 0 95% (without 
condensation).
To connect the controller to the pump use the
specific cable supplied with the controller. 

NOTE 

The controllers model 969-9461 and 969-9561 are 
supplied with the pump cable fixed to the controller 
rear panel. 

See the appendix "Technical Information" for 
detailed Information about the above mentioned and 
the other connections, and about the options 
installation. 

USE 

This paragraph describes the fundamental operating 
procedures. Detailed information and operating 
procedures that envolve optional connection or 
option are supplied in the paragraph UUSE" of the 
appendix "Technical Information". 
Make all vacuum manifold and electrical connections 
and refer to Turbo-V pump instruction manual before 
operating the Turbo-V controller. 

WARNING! 

To avoid injury to personnel and damage to the 
equipment, if the pump is laying on a table make 
sure it is steady . 
Never operate the Turbo-V pump if the pump inlet is 
not connected to the system or blanked off. 

INSTRUCTIONS FOR USE 

NOTE 

The forepump and Turbo-V pump can be switched 
on at the same time. 

Controller controls, indicators and connectors 

The figures in the following page illustrates the 
Controller control panel and interconnection panel. 
More details are contained in the appendix 
"Technical Information". 

USE PROCEDURE 

Controller Startup 

To startup the controller plug the power cable into a 
suitable power source. Switch the main circuit 
breaker on the rear panel to ON. 

Starting the pump 

To start the pump press the START push-button on 
the controller front panel. 

Pump Shutdown 

To shutdown the pump press the STOP push-button 
on the controller front panel. 

MAINTENANCE 

The Turbo-V 1800 series controller does not require 
any maintenance. Any work performed on the 
controller must be carried out by authorized 
personnel. 

When a fault has occurred it is possible to use the 
Varian repair service. Replacement controllers are 
available on an advance exchange basis through 
Varian. 

WARNING! 

Before carrying out any work on the controller, 
disconnect it from the supply. 

If a pump is to be scrapped, it must be disposed off 
in accordance with the specific national standards. 

ERROR MESSAGES 

For a certain type of failure, the controller will self
diagnose the error returning codes from O to 6 in a 
singre digit error code on the fault display. Error 
codes are described in the table at the end of the 
chapter. 



1- Keyboard push-button for START, STOP, RESET
mode selection. This switch starts the Turbo-V 
pump after a few seconds delay when engaged. 
Disengaging switch removes power from the pump 
and stops it (regardless of the rotational speed). The 
START/STOP switch is also used to reset the pump 
controller from a failure condition. 

2- Keyboard push-button for LOW SPEED mode 
selection. When this switch is engaged the pump 
runs at about 2/3 of the nominal speed. 

3- Keyboard push-button for HEATER operation. When 
this switch is engaged, an output voltage (same 
value as the mains) is present at the power 
interconnecting socket (J21) to power the heater 
band when the pump is operating. 

4- Power display. The display shows the power drawn 
by the pump. It consists of twelve L.E.O. 's ; the
first L.E.D. will light at about 70 W. The normal 
power is indicated when the fifth L.E.O. is on (at
about 240 WI and the last l.E.D. is on when the
power reaches about 540 W. 

INSTRUCTIONS FOR USE 

5- Frequency display. The display consists of twelve 
L.E.D. 's and indicates the output frequency of the 
controller. The first L.E.O. is on when the frequency 
output reaches 30% of the nominal value (135 Hz) 
and the last L.E.D. is visible at 90% of the nominal 
frequency (405 Hz). 

6- Overload L.E.O .. This L.E.D. indicates that the pump 
has been stopped due to failure. 

7- RPM display. This display shows the nominal pump 
rotational speed divided by 1000.

8- Fault display. The fault display is a single digit error 
code that indicates malfunction in the pump or 
controller. The error codes are listed in the last table 
of this chapter. 

9- Hour counter. This meter indicates the Turbo-V 
pump operation time and it is not related to the 
mains frequency. 

Controller 969-9461, 969-9561 front panel 
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1. F1 Heater band fuse. 6. Power interconnection socket (J21).
2. Cooling fan. 7. Mains circuit breaker.
3. F2 Turbo-V pump fuse. 8. Identification label.
4. Turbo-V pump socket
5. Logic interconnection socket.

9. Ground connection.
10.Power cord.

Controller 969-9461 and 969-9561 rear panel 

ERROR CODE DESCRIPTION REPAIR ACTION 

0 Overload startup. Check that the pump rotor is free to 
Pump current greater than 21 A rotate. 
durina startup time. 

1 Overtime. Verify that system has no leaks. 
Pump has not reached 7 KRPM after 6 
minutes from start. 

2 Overload. Check that the pump rotor is free to 
After startup time the pump current is rotate. Verify that system has no 
areater than 7 ,2 A leaks. 

3 Over-frequency. Call Varian service. 
The controller output frequency is 
greater than 6% of the nominal 
freauencv. 

4 Controller over-temperature. Wait until the temperature decrease 
The power transformer temperature is below threshold value. 
above 90° C, or the power PCB heat 
sink is above 60° C. 

5 Pump over-temperature. Wait until the temperature decrease 
Pump motor stator temperature is below threshold value. 
areater than 80 ° C 

6 Over-voltage. Call Varian service. 
The DC output voltage exceeds 160 V 



TURBO-V1800 CONTROLLER DESCRIPTION 

The controller is available in two versions: 

• Model 969-9461 (220 Vac, 50-60 Hz)

• Model 969-9561 (120 Vac, 50-60 Hz)

The controller is a solid-state frequency converter with 
control circuitry for automatic operation of the Turbo-V 

pump. 
The frequency converter consists mainly of five printed 
circuit boards: 
• Power board
• Interconnection board
• Control board
and two display boards; both of them are designed for
easy replacement.
After that there are:
• Power transformer
• Front panel display and keyboard
• Rear panel with inpuUoutput connectors
The power board converts a single phase (50-60 Hz) AC
mains supply into a DC voltage and then in a 3 phase,
low voltage, medium frequency output.
The interconnection board contains the power supply
and the optoinsulated interconnection circuits.
The control board maintains a controlled acceleration
of the pump by a gradual increase of frequency and

CONTROLLER SPECIFICATION 

Input: 
Voltage 
Frequency 
Power 

Output: 
Voltage 
Frequency 
Power 

Ooeratina temoerature 
Storaae temoerature 
Fuse (mains) 

Optoisolator input 

Loaic normal outout 
Circuit breaker 

Radio interference suppression 

Auxiliary connectors 

Interconnecting cables 

Weiaht (both models l 

TECHNICAL INFORMATION 

voltage until the pump achieves its rated rotational 

speed. 
The control board can correctly lead automatic 
operation of the forepump and the vent device. 

One display board drives the power and frequency 
bargraph and the second one is used to drive the 
default and RPM display. 
The following figure is a picture of the Turbo-V 
controllers. 

Turbo-V 1800 controller 

100, 120, 220, 240 Vac:1:10%, 1-phase 
50 to 60 Hz 
1300 VA maximum 

90 Vac nominal :1:3% 

450 Hz :1:2% 
900 W maximum 
260 W nominal 
0°C to +40 °c 
-20°C to + 70°C
F1(pump)T10A(slow blow) 
F2(heaterff5Atslow blowl disreaardina the mains 
Minimum ON 1.6mA 
Maximum 9mA 
24 Vdc, 60 mA 
10 A for 220 V mains supply 
20 A for 120 V mains sunolv 
Conforms to FCC 47CFR part 15 sub part J 
class A. 
Conforms to EN 55011 class A group 1 
Conforms to IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4 
Power socket 
Logic socket 
Mains cable (3-wire, 3-meter long) 
Pumo cable {5-wire. 5-meter Iona) 
25 kg (55 lbs) 



TECHNICAL INFORMATION 

CONTROLLER OUTLINE 

The outline dimensions for the Turbo-V 1800 controllers are shown in the following figures. 

2112.a f\UJ 

�-----+Ji 
,� CJ jj 
j�o D 

ID □ DD ! 

Controller models 969-9461 and 969-9561 outline 

INTERCONNECTIONS 

WARNING! 

High voltage developed in the controller can cause 
severe injury or death. Before servicing the unit, turn 
off rear panel circuit breaker and disconnect input 
power cable. 

NOTE 

The Turbo-V controller can be used has a bench unit or 
has a rack module, but must be positioned so that free 
air can flow through the holes. 

Power Interconnections 

P2l 

N Heater Band 

, ___ 
l 

_ (mains voltage) 
vent device --------1---, 

(120 Vac) __,.'---t-!+I 

L 

Power socket output signals 

The controller is provided with a power connector plug 
P21. 
Ensure that the main circuit breaker is off, then remove 
the plug and wire the pins (maximum wire size is 18 
AWG) has indicated below to obtain the desired 
capability 

PIN DESCRIPTION 
1a Ground 

1b-3a 120 Vac output ( disregarding the 
3b-3a mains} 0.4 A total for vent device and 
2b-2a forepump relay coil. 

Voltage is present after ST ART push 
button is pressed and remains present 
until and overload or until power is 
removed from the Turbo oumo. 

4b-4a Output mains voltage 3 A max. for 
heater band. Voltage is present when 
the Turbo pump is running and the 
HEATER oush button is pressed. 



Logic Interconnection 

1\) 0 8 

7 
140 

0 

o' 13 
5 

120 
11 0 

0 
10 0

3 

0 
0 2 

0 
0

1 

Remoi. 
LOW SPEED 
(TTL. +5Y) 

Remote ·,�" 

START ll. 

lntettack \J" 
ll. 

Remoi. •�· 
LOW SPEE'O \:. 

8 + DC pump current 
-r:1---1--- {0.1..-=< 4A) 

o--�.+-.z..+ 24V 
60 mA 

�'---!--- Relay contact 
,-o.::.i--- (IA 250Y) 

Remote START -_...__,___ doses wilch 
cm.. �sY) • pump overload 

o) Shipping link b) Logic interconnection 

Shipping link and logic interconnections 

All logic control inputs and outputs are accessible at 
logic connector J22. Ensure that the mains circuit 
breaker is off, then remove the provided mating 
connector P22 and make the connections with 26 AWG 
(or smaller) wire to the pins as indicated below to 
obtain the desired capability. 

NOTE 

With the remote STARTA..OW SPEED connection, the 
front panel switches are not operative and viceversa 

Input to the Turbo-V controller 

PIN DESCRIPTION 

1-9 Remote ST ART optically isolated from 
the internal circuit requires a 
permanent logic level of 5 Vdc ( 1 mA 
minimum ) and it is TTL compatible. 
When this signal is present the Turbo 
pump starts and when the signal is 
removed the Turbo pump is stopped. 

14-5 Remote START requires a permanent 
closed contact. If the contact is closed 
the Turbo pump starts and stops when 
the contact is open. 

7-6 Remote LOW SPEED optically 
isolated from the internal circuit 
requires a permanent logic level of 
5Vdc (1 mA minimum ) and it is TTL 
compatible. 
When this signal is present the turbo 
pump runs at low speed and when is 
not present the Turbo pump runs at 
high speed 

12-4 Remote LOW SPEED requires a 
permanent close contact. 
If the contact is closed the Turbo 
pump runs at low speed and if the 
contact is open it runs at high speed. 

13-5 INTERLOCK Ce.a. vacuum pressure 

TECHNICAL INFORMATION 

switch, water flow switch, feedback 
from the forepump relay) requires a 
permanent closed contact. 
This signal can be used to delay the 
starting of the Turbo pump and when 
the contact is ooen it stoos. 

NOTE 
Pin 13-5 must be shorted to allow the Turbo-V pump to 
start if a vacuum pressure switch or an external contact 
is not connected. 

Output from the Turbo-V controller 

PIN DESCRIPTION 

11-3 Remote NORMAL speed indication 
output (not optically isolated output pin 
11 +24 Vdc, pin 3 negative). When the 
pump is not in normal speed (either 
High or Low speed) the controller 
output is an open collector transistor. 

15-8 Analog output of DC pump current 
draw 0.1 V proportional to 4 A 

2-10 Fault contact. 
This contact (which carries 1 A, 250 V 
max.) is open when the Turbo pump is 
running and closes when the pump is 
turned off for a pump / controller 
malfunctions condition only. 

CONTROLLER TO PUMP CONNECTION 

WARNING! 

Before connecting the Turbo-V pump to the controller, 
ensure correct grounding between pump and controller. 

A five-meter long cable is to connect the controller to 
the pump. The following figures show the controller 
output connector configuration where pins: 
• A-F = pump temperature sensor
• B-G-E = 90 Vac 3-phase output to pump motor

stator
• C-D = Spare provision

Controller to pump connector 



TECHNICAL INFORMATION 

USE 

General 

Make all vacuum manifold and electrical connections 
and refer to Turbo-V Instruction Manual prior to 
operating the Turbo-V controller. 

WARNING! 

To avoid injury to personnel and damage to the 
equipment, if the pump is supported by its legs, make 
sure it is steady and attach the pump legs to legs 
where the rubber feet are installed. 

NOTE 

The forepump and the Turbo�V pump can be switched 
on at the same time if a pressure less than 1 mbar is 
obtained in the chamber within the Turbo-V pump start
up time. 
If the vacuum chamber is larger, it must be roughed 
down before starting the Turbo-V pump. 

NOTE 

The logic plug should be left in position including the 
shipping links if no external interconnections are made. 

To operate the Tur�V pump and controller either 
remotely or from the front panel, proceed as follows: 

Startup 

• Plug the controller power cable into a suitable
power source.

• Switch the mains circuit breaker on the rear panel to
ON. The RPM display will display the 27.0.

• If forepump and vent device are not operated by the 
controller, close the vent valve and switch on the 
forepump.

NOTE 

With the START/STOP front panel button pressed the 
remote signal is inoperative and viceversa. 

• Press the ST ART button or use the remote Start
signal: the FREQUENCY L.E.D.'s will light, and the
power output will be at the maximum level. The
frequency and the RPM display will to go the
minimum values (1/15 of the nominal frequency if
the pump is completely stopped) or to a higher 
value proportional to the rotational speed of the
pump.

The pump will accelerate to its rated rotational 
speed, the frequency display lights up to 100%, 
and the RPM display shows 27.0. 
When this speed is reached about half of the 
power L.E.D.'s will remain lighted to indicate that 
the normal condition has been reached. 

• During the acceleration period, if the system has
a vacuum leak or the pressure in the
pump/chamber is higher than 1 mbar, the power
L.E.D.'s will continue to stay fully or partially on
and if after 6 minute from Start the controller
output frequency has not archived ¼ of the
nominal value, the Turbo-V pump is stopped,
the overload L.E.D. will light, and the fault
display shows number 2.

Operating 

• When the gas load at the turbopump inlet flange
increases, the power drawn by turbopump
increases (all L.E.D.'s will be on) to maintain the
rotational speed. This will occur either in normal
operation or with the Low Speed switch
engaged. When the gas load become higher,
first the controller frequency, then the voltage
starts to decrees automatically. The Turbo-V
pump is slowed down proportionally to the gas
load at least until it reaches 1/3 of the nominal
speed. Subsequently the power drawn by the
turbo pump increases to the overload threshold.
At this point the turbopump and the
interconnected accessories are stopped.

• The pump can be stopped at any rotational
speed and can be restarted at any rotational
speed from either the front panel buttons or the
remote connections. The controller
automatically synchronizes the output to the
rotational speed of the pump and accelerates up
to the nominal speed.

Overload 

• For the following conditions the OVERLOAD
L.E.D. will light and the fault display indicates
the error code shutting down the output power to
the turbo pump, and the forepump (if
connected):

1. If the pump is overheated (above 80°C), the
Fault display shows #5

2. If the current drawn by the pump exceed 7.2
ADC for more than 20 second, the Fault
display shows #2

3. If the controller (transformer, power device)
is overheated, the Fault display shows #4

4. If the pump rotational frequency has not
reached 120 Hz within 6 minutes from start,
the Fault display shows #1

5. If during the start-up time the current level
exceeds 21 ADC, the Fault display shows #0

• When the fault that caused an overload
condition is corrected, press the START/STOP
button twice to restart.



Shutdown 

• Press the ST ART/STOP button or remove the
remote signal; power from the turbopump is
removed and the pump will begin to slow down.
If the forepump is interfaced to the controller it
will automatically be switched off.
If the recommended Turbo-V pump will be
vented:

(& CAUTION!

When the Turbo-V pump is shut down for any reasons 
the pump must be vented from high vacuum side with 
dry and inert gas to prevent back-streaming from the 
forepump line into the Turbo -V pump. 

• The Turbo-V pump can be shut down at any
rotational speed by pressing the ST ART/STOP
button.

NOTE 

It is recommended to operate the vent device and the 
forepump automatically by the controller in order to 
ensure correct sequences. 

• When the turbo pump is stopped, tum off the
cooling water supply to avoid vapor
condensation in the pump.

Low speed operation 

NOTE 

With the Low Speed front panel switch pressed, the 
remote signal is inoperative and viceversa. 

This feature is provided to operate the pump at 
moderate high pressure with gas throughput. 
To operate in this low speed mode, engage the Low 
Speed switch either before starting the pump or after it 
is operating. 
About half of the frequency L.E.D.'s will remain lighted 
to indicate the low speed operation and the RPM 
display shows about 18. 
The pump will run at about 70% of its nonnal speed 
and achieve a base pressure somewhat higher than the 
standard specifications. If the gas load become higher, 
the controller output frequency and voltage start to 
decrease automatically and the Turbo-V pump is 
slowed down proportionally to the gas load till reaching 
1/3 of the nominal speed. Subsequently the power 
drawn by the turbopump increase to the overload 
threshold. At this point the turbo pump and the 
interconnected accessories are stopped. 

TECHNICAL INFORMATION 

Power Failure 

In the event of a power failure (momentary or long 
period} the Turbo-V controller will stop the turbopump 
and all the interconnected pumps/devices. The Turbo-V 
vent device if used will vent the turbopump only if the 
power failure is longer than preset delay time. 
When power is restored, the Turbo-V controller 
automatically restarts the interconnected devices and 
turbopump in the proper sequence. 

ACCESSORIES AND SPARE PARTS 

P/N DESCRIPTION 

03.660435-01 Push-button START/STOP 

03 .660435-02 Push-button LOW SPEED 

03.660435-03 Push-button START/STOP 

03.660435-55 lamp 28V (Low Speed, 
Start/Stop ) 

03.660435-56 Lamp 60V (Heater} 

03.660405-52 Hour counter 

03.660433-03 Panel connector J22 logic (w 
flat cable) 

03.660421 Mating connector J21 power 

03.660436-01 Panel connector J21 power 

03.660436-02 Mating connector P21 
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